Prifschein

Prifung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemaB Hilfsmittelverzeichnis -
Produktgruppe ,Hoérhilfen® - 13.20.14.1

Antragsteller:

Legal Manufacturer:

Laubisritistr. 28, 8712 Stafa, Switzerland

Sonova Deutschland GmbH, Geschaftsbereich Phonak
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Sonova AG

Label: Phonak
Typbezeichnung des Gerétes: Phonak Naida L30-SP Tinnitus-Kombigerét
Nr. | geforderte Eigenschaft Prifergebnis erfallt
1 Bauartnummer DHI 14368 ja
2 | Bauform HdO ja
3 | Energiequelle Batterie vom Typ 13 (PR48) ja
4 | Artdes Tinnitusgerates kombiniertes Tinnitusgerat/Horgerat ja
(Tinnitus-Instrument)
5 | Regelungsfahigkeit der Lautstarke des durch Programmierung, manuell am ja
Geréuschs Geréat und manuell Gber Zubehor
6 | manueller Einstellbereich der Lautstéarke 20dB ja
7 | individuell verédnderbares einstellbar in 12 Bandern ja
Frequenzspektrum
8 | max. Ausgangsschalldruck <110dB 105dB ja
9 | Frequenzbereich des Gerauschs < 200 Hz bis 6992 Hz ja
10 | manuelle Bedienelemente am Geréat vorhanden ja
(nutzbar fur die Tinnitusfunktion)
11 | fernbedienbar (nutzbar fiir die ja ja

Tinnitusfunktion)

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe ,,Hérhilfen*- 13.20.14.1

vom 14. Dezember 2020 (gtiltig ab 01. April 2022) sind erfiillt.
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Deutsches Hérgerate Institut GmbH
Anschutzstr. 1, 23562 Libeck
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