
Limpieza y cuidado del EasyGuard�

Limpiar a diario 

con una gamuza de 

microfi bra. Retire el 
cerumen acumulado 
en la punta.

No utilice objetos 
afi lados ni cepillos 
para la limpieza, ya 
que podrían dañar el 
EasyGuard™.

Sustituya el 
EasyGuard™ cada 
3 meses o cuando 
se vuelva rígido o 
quebradizo.

No introduzca el 
EasyGuard™ en agua. 
El agua atrapada en el 
interior de la carcasa 
puede dañar el auricular.
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