
EasyGuard�: tisztítás és karbantartás

Tisztítsa naponta 
nem szöszölő 
kendővel. Távolítsa el 
a fülilleszték csúcsos 
végén felgyülemlett 
fülzsírt.

A tisztításhoz ne 
használjon hegyes 
tárgyat vagy kefét, 
mert ezek károsíthatják 
az EasyGuard™ 
fülillesztéket.

Cserélje ki az 
EasyGuard™ 
fülillesztéket 
háromhavonta – és 
akkor is, ha merevvé 
vagy törékennyé vált.

Ne tegye vízbe 
az EasyGuard™ 
fülillesztéket. 
A fülillesztékbe behatoló 
víz károsíthatja 
a hangszórót.
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