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® Hicbir kutucuk isaretli degilse ve isitme cihazinizin
modelini bilmiyorsaniz lutfen isitme uzmaniniza
danisin.

isitme cihazi modelleri Pil boyutu
[] Terra/Terra+ BTE-UP 675

[] Terra/Terra+ BTE-SP 13

[] Terra/Terra+ BTE-M 312
Kulakliklar

(] Standart kulak kalibi
] Evrensel prob

] Dome*

O] SlimTip*

*Terra[Terra+ BTE-UP ile uyumlu degildir



Isitme cihazlariniz, merkezi Isvigre'nin Ziirih kentinde
bulunan, isitme ¢éziimlerinde diinya lideri Phonak
tarafindan gelistirilmistir.

Bu birinci sinif Urlinler, yillar stiren arastirma ve
uzmanligin bir sonucudur ve saghginiz gz 6niinde
bulundurularak gelistirilmistir. Béylesine giizel bir se¢im
yaptiginiz icin size tesekkir eder, dinleme keyfini uzun
yillar boyunca sirdtirmenizi dileriz. Cihazinizin kullanimini
anladiginizdan ve en iyi sekilde yararlandiginizdan emin
olmak icin lutfen kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde
okuyunuz. Bu cihazin kullanimi icin egitim gerekli degildir.
Bir isitme uzman, fitting sirasinda kisisel tercihleriniz
dogrultusunda bu cihazi ayarlamaniza yardimci olacaktir.
i§itme cihazi ve aksesuarlarinin dzellikleri, avantajlari,
ayarlanmasi, kullanimi, bakimi veya onarimi hakkinda
daha fazla bilgi almak icin lutfen isitme uzmaninizla veya
musteri temsilcisiyle iletisime gecin. Daha fazla bilgiyi
cihazinizin datasheetlerinde bulabilirsiniz.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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1. Hizh kilavuz

Pilleri degistirme

1.
Yeni pilin Uzerindeki Pil kapagini agin.
etiketi cikarin ve Kurcalamaya
2 dakika bekleyin.  dayanikli pil

&4%{ 3@@

Pili, diiz taraf
yukari bakacak
sekilde pil kapagina

kapaklari icin bollim yerlestirin.

5.2'ye bakin.

Sol ve sag isitme cihazi isaretleri

Sol isitme cihaz
icin mavi isaret.

Sag isitme cihazi
icin kirmizi isaret.



Ac¢ma/Kapatma

Acik Kapali

Cok fonksiyonlu diigme

Dugmenin cesitli fonksiyonlari bulunur.

Isitme cihazinin programlanmasina gére ses /Q\»\
kontrolii ve/veya program degistirme islevi (\
gOrdr. Bu, size ozel "i§itme cihazi talimatlar!”

kisminda belirtilmistir. Bluetooth® 6zellikli bir

telefonla eslestirilirse gelen arama, digmeye

kisa surreyle basildiginda kabul edilir ve
diigmeye uzun sureyle basildiginda reddedilir.

Ucus modu

Ucus moduna gegmek icin pil kapagi <
kapaliyken dugmenin alt kismina 7 saniye
boyunca basin. Ucus modundan ¢ikmak igin

pil kapagini tekrar acip kapatmaniz yeterlidir.

Bluetooth®; Bluetooth® SIG, Inc. sirketine ait tescilli bir ticari markadir.

2. lsitme cihazmm parcalan

Asagidaki sayfalarda, bu kullanim kilavuzunda aciklanan
isitme cihazi modeli ve uyumlu kulakliklar gdsterilmektedir.
Size 6zel modelin hangisi oldugunu su sekilde
anlayabilirsiniz:

* 3. sayfada yer alan "Isitme cihaziniza iliskin bilgiler"
bolimune bakarak.

e Kulakhgmizi ve isitme cihazinizi asagidaki modellerle
karsilastirarak

Uyumlu kulakliklar
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Standart kulak Evrensel prob Dome* SlimTip*
kalibi

*Terra[Terra+ BTE-UP ile uyumlu degildir



Terra/Terra+ BTE, klasik kulak kalibi ile

Boynuz /[ ses ¢ikisi Cok fonksiyonlu
digme
Pil kapadi

Standart kulak kalibi (cikarilabilir)

Terra/Terra+ BTE, dome ile*

Tube C[?If fonksiyonlu
diigme
Pil kapadi
Kulaklik:
Dome (cikarilabilir)
Tutturucu

*Dome, Terra[Terra+ BTE-UP ile uyumlu degildir

3. Sol ve sag isitme cihaz isaretleri

Isitme cihazinda, bunun sol isitme cihazi mi yoksa sag
isitme cihazi mi oldugunu gdsteren mavi veya kirmizi bir
isaret bulunur.

Sol isitme cihazi
icin mavi isaret.

Sag isitme cihaz
icin kirmizi isaret.



4. Acma/Kapatma

Pil kapagi ayni zamanda agma/kapatma digmesidir.

Kurcalamaya dayanikli pil kapaklari icin bolim 5.2'ye bakin.

1.
Pil kapagi kapali =
isitme cihazi agik

2.
Pil kapagi acik =
isitme cihazl kapali

@ lsitme cihazini agtiginizda bir agilis melodisi
duyabilirsiniz.

5. Piller

5.1 Standart piI kapagiyla pil takma

Yem pilin P|| kapagini acin. P||| diz taraf
Uzerindeki etiketi yukari bakacak
cikarin ve 2 dakika sekilde pil kapagina
bekleyin. yerlestirin.

@ Pil kapagini kapatmak gticse: pilin dogru yerlestirildigini
ve diiz tarafin yukari baktigini teyit edin. Pil dogru
yerlestiriimezse isitme cihazi ¢alismaz ve pil kapagi
zarar gorebilir. Diz taraf, etiket veya pil lizerinde

non

bir "+" semboluyle isaretlidir.

® Kurcalamaya dayanikli kapak takiliysa asagidaki Gnemli
bilgileri okumaya devam edin ve pili takmak igin boltim
5.2'deki dzel talimatlara bakin.
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g Distk glc: Pil seviyesi dlstk oldugunda iki bip sesi
duyarsiniz. Pili degistirmek icin yaklasik 30 dakikaniz
olacaktir (bu stire isitme cihazi ayarlarina ve pile bagl
olarak degisiklik gosterebilir). Her zaman elinizin altinda
yeni bir pil bulundurmanizi dneririz.

Yedek pil

Bu isitme cihazi cinko-hava pilleriyle calisir. Dogru pil
boyutunu (675, 312 veya 13) su sekilde bulabilirsiniz:
* 3. sayfada yer alan "Isitme cihaziniza iliskin bilgiler"
bdlimune bakarak.

e Pil kapaginin i¢ tarafindaki isarete bakarak.

® Asagidaki tabloya bakarak.

Model Cinko-hava Ambalaj IEC ANSI
pili lizerindeki kodu  kodu

Phonak Terra / Terra+  boyutu renkli isaret

BTE-UP 675 mavi PR44  7003ZD

BTE-SP 13 turuncu PR48  7000ZD

BTE-M 312 kahverengi PR41 7002ZD

@ Lutfen isitme cihazinizda dogru turde pil (¢inko-hava)
kullandiginizdan emin olun. Urin giivenligi hakkinda
daha fazla bilgi icin litfen bolim 23.2'ye de bakin.

5.2 Kurcalamaya dayanikli pil kapagina pilin yerlestirilmesi

Bu isitme cihazina kurcalamaya dayanikli bir pil kapag!
takilabilir.

Pil kapaklarini agma

1. 2.

Aletin ucunu, isitme Aleti acmak icin, pil kapagin
cihazinin alt kismindaki yesil ok yoninde cekerek bir
kiiclik delige yerlestirin. kaldirac olarak kullanin.



Pili takin

1.
Yeni pilin Uzerindeki etiketi

2.
Pili, duiz taraf yukari bakacak
sekilde pil kapagina yerlestirin.

Pil kapagini kapatin

Pil yalnizca pil kapadi dogru
sekilde kapatildiginda glivenlidir.
Kapattiktan sonra mutlaka pil
kapaginin elle aciimadigindan
emin olun.
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6. lIsitme cihazim takin

6.1 Standart kulak kalibina sahip
isitme cihazini takin

1.

Kulak kalibini kulaginiza getirin
ve kulak kanalr kismini kulak
kanaliniza yerlestirin.

2.
Isitme cihazini kulaginizin
arkasina yerlestirin.

3.
Kulak kalibinim Gst kismini é
kulaginizdaki girintinin Ust

kismina yerlestirin. U

17



6.2 Dome, SlimTip veya evrensel proba

sahip isitme cihazini takma

1.
Isitme cihazini kulaginizin arkasina
yerlestirin.

2.

Kulakhdr kulak kanaliniza yerlestirin.

3.

Proba takili bir misina varsa isitme
cihazinizi sabitlemek icin kulak
kepcenizin icine yerlestirin.

7. lsitme cihazim ¢ikarin

7.1 Standart kulak kalibina sahip isitme cihazini ¢ikarin

1.
Isitme cihazini kulaginizin tst
tarafindan yukari kaldirin.

2.
Kulak kalibini parmaklarinizla

tutun ve nazikce cikarin. j

® Lutfen isitme cihazini tube kismindan tutarak
cikarmayin.



7.2 Dome, SlimTip veya evrensel proba
sahip isitme cihazini ¢ikarma

1.

Tube kivrimini ¢ekin ve isitme
cihazini kulaginizin arkasindan
cikarin.
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8. Cok fonksiyonlu diigme

Cok fonksiyonlu digmenin cesitli fonksiyonlari bulunur.

Isitme cihazi programlamasina
bagli olarak, ses kontroli
ve/veya program degisikligi
gbrevi gorir. Bu, size 6zel
"isitme cihaz talimatlar"
kisminda belirtilmistir.

Lutfen isitme uzmaninizdan
bir ciktisini isteyin.

Isitme cihazi Bluetooth® &zellikli bir telefonla eslestirildiginde
digmenin (st ya da alt kismina kisa basmak gelen ¢agriy
kabul edecek ve uzun basmak ise reddedecektir; bolim 11'e
bakin.
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9. Baglantiya genel bakis

Asagidaki resim, isitme cihaziniza yonelik baglanti
seceneklerini gosterir.

Bluetooth® ozellikli
cihazlar

TV Connector; TV, PC veya hi-fi sistemi gibi herhangi bir
ses kaynagina baglanabilir.

*Sadece Terra+ BTE (UP, SP, M) icin kullanilabilir

22

J TV'ye bagli
©) TV Connector*

Phonak RemoteControl*

10. i1k eslestirme

10.1 Bluetooth® 6zellikli bir cihazla ilk eslestirme

@ Eslestirme islemini, Bluetooth® teknolojisine sahip
cihaz ile bir defa gerceklestirmeniz yeterlidir. ilk
eslestirme sonrasinda, isitme cihaziniz cihaza otomatik
olarak baglanir. ilk eslestirme 2 dakika siirebilir.

1.

Cihazinizda (6rn. telefon) Bluetooth® kablosuz teknolojisinin
etkin oldugundan emin olun ve ardindan baglanti ayari
menisinde Bluetooth® 6zellikli cihazlari arayin.

2.

Her iki isitme cihazinizi da acin.
Simdi isitme cihazlarinizi, cihazinizla
eslestirmek icin 3 dakikaniz vardir.
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3.

Cihazinizda Bluetooth® 6zellikli cihazlarin bir listesi
gosterilir. Her iki isitme cihazini ayni anda eslestirmek icin
listeden isitme cihazini secin. Bip sesi geldiginde eslestirme
basarili olmus demektir.

® En popiiler telefon dreticilerinden bazilarina 6zel
Bluetooth® kablosuz teknolojisi eslestirme talimatlari
hakkinda daha fazla bilgi icin su adrese gidin:

https://www.phonak.com/en-int/support

24

10.2 Cihaza baglanma

Isitme cihaziniz, cihaziniz ile eslestirildikten sonra, acildigi
zaman tekrar otomatik olarak baglanacaktir.

® Baglanti, cihaz ACIK durumdayken ve menzil icinde

kaldigi stirece korunacaktir.

@ lsitme cihaziniz en fazla iki cihaza baglanabilir
ve en fazla sekiz cihazla eslestirilebilir.

25
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11. Telefon aramalan

Isitme cihaziniz dogrudan Bluetooth® dzellikli telefonlara
baglanir. Telefonunuz ile eslestirildiginde ve telefonunuza
baglandiginda, bildirimleri ve arayanin sesini dogrudan
isitme cihazinizda duyacaksiniz. Telefon aramalari

“eller serbest” modundadir, bu, sesinizin isitme cihazinin
mikrofonlari tarafindan alindigi ve telefona geri iletildigi
anlamina gelir.

8 Sizin sesiniz
3

26

11.1 Arama yapin

Telefon numarasini girin ve arama diigmesine basin.

Isitme cihazinizda arama sesini duyacaksiniz.
Sesiniz isitme cihazi mikrofonlari tarafindan alinip
telefona aktarilir.
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11.2 Arama yanitlama

Bir arama alinirken isitme cihazinda gelen arama bildirimi
duyulur.

Arama, isitme cihazi Uizerindeki cok fonksiyonlu digmenin
Ust veya alt kismina kisa siire basilarak (2 saniyeden az)
veya dogrudan telefonunuzdan kabul edilebilir.

Kisa basma
<2snh
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11.3 Arama sonlandirma

Bir arama, isitme cihazi Uzerindeki cok fonksiyonlu digmenin
Uist veya alt kismina uzun siire basilarak (2 saniyeden fazla)
veya dogrudan telefonunuzdan sonlandirilabilir.

Uzun basma
> 25sn
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11.4 Arama reddetme

Gelen arama, isitme cihazi Uzerindeki ¢cok fonksiyonlu
digmenin Ust veya alt kismina uzun siireyle (2 saniyeden
uzun) basarak veya dogrudan telefonunuzdan reddedilebilir.

Uzun basma
>2sn
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12. Ugus modu

Isitme cihaziniz, 2.4 GHz-2.48 GHz frekans araliginda
calisir. Ugus sirasinda, bazi hava yollari tim cihazlarin
ucus moduna getirilmesini zorunlu kilar. Ugus moduna
gecmek, normal isitme cihazi fonksiyonlarini degil, yalnizca
Bluetooth® baglanti fonksiyonlarini devre disi birakir.

12.1 Ucus moduna gegin

Her bir isitme cihazinda kablosuz
fonksiyonu devre disi birakmak
ve ucus moduna gegmek icin:

1.
Pil kapagini acin. Kurcalamaya dayanikli
pil kapagr icin bolim 5.2'ye bakin.

2.

Pil kapagini kapatirken isitme cihazindaki
cok fonksiyonlu diigmenin alt kismini 7
saniye boyunca basili tutun.

<

Ucus modundayken isitme cihaziniz telefonunuza
dogrudan baglanamaz.



13. myPhonak uygulamasina genel

bakis*

12.2 Ugus modundan ¢ikma
myPhonak uygulamasi hakkinda daha fazla

Kablosuz fonksiyonunu etkinlestirmek ve her bir isitme bilgi edinmek icin lutfen

cihazini ucus modundan ¢ikarmak igin: https://www.phonak.com/en-int/hearing-
devices/apps/myphonak

1. web sayfasini ziyaret edin veya QR kodunu

Pil kapagini agin. tarayin.

Kurcalamaya dayanikl pil kapad!

icin bollim 5.2'ye bakin. myPhonak uygulamasini yiiklemek icin litfen

QR kodunu tarayin.

2.
Pil kapagini tekrar kapatin.

3 *Sadece Terra+ BTE (UP, SP, M) icin kullanilabilir
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14. Halka acik yerlerde dinleme

i§itme cihazinizda kiliseler, konser salonlar,
tren istasyonlari ve devlet binalari gibi gesitli
halka acik yerlerde duymaniza yardimel
olabilecek bir telecoil secenegi vardir.

Bu sembolii gdérdliguniizde bir déngil sistemi
mevcuttur ve isitme cihazlariniz ile uyumludur.
Telecoil islevinin etkinlestiriimesi ve daha fazla
bilgi icin lGtfen isitme uzmaninizla iletisime gegin.

Telecoil islevinin kullanimi
Isitme uzmaninizin ayarladigi telecoil islevine erismek

iki sekilde mimkindur.
Isitme cihazinizdaki cok fonksiyonlu diigmeye uzun

basarak telecoil programina dogrudan erisim mimkindur.

Alternatif olarak, telecoil programina myPhonak App*
araciligiyla erismek de miimkindr. Resmi telecoil
sembollnde belirtildigi gibi, belirlenmis loop sistemi
alaninda durdugunuzdan veya oturdugunuzdan emin
olun.
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15. Cevresel kosullar

Bu Grlin, bu kullanim kilavuzunda aksi belirtilmedikce ve
amaci dogrultusunda kullanildiginda sorun veya kisitlama
olmaksizin calisacak sekilde tasarlanmistir.

Lutfen isitme cihazini asagidaki kosullara gore kullan-
diginizdan, tasidiginizdan ve sakladiginizdan emin olun:

Calistirma Tagima Saklama
Sicakhk +5ila +40 °C -20ila +60 °C -20ila +60°C
(+41ila +104 °F) (-4 ila +140 °F) (-4 ila +140 °F)
Nem %0 ila %85 %0 ila %93 %0 ila %93
(yogusmasiz)
Atmosfer
basinel 500ila 1060hPa  500ila1060hPa 500 ila 1060 hPa

Tasima ve saklama sirasinda, sicaklik ve nem uzun sireler
boyunca yukaridaki tabloda aciklanan araliklar
gecmemelidir.

Isitme cihazinizi uzun sireligine kullanmayacaksaniz pili
cikartin.
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Bu isitme cihazlari IP68 olarak siniflandirilir. Bu da,
cihazlarin suya ve toza dayanikli oldugu ve giinliik hayatta
karsilasilabilecek durumlara karsi dayanikli oldugu
anlamina gelir. Cihazlar yagmurda kullanilabilir ancak
tamamen suya daldiriilmamali ya da dus alirken, ylizerken
veya baska su aktivitelerinde kullaniimamalidir.

Bu isitme cihazlari klorlu su, sabun, tuzlu su veya kimyasal
icerige sahip baska sivilara asla maruz birakiimamalidir.

Cihaz, énerilen kullanim kosullarinin disinda saklama
ve tasima kosullarina maruz kalmissa énerilen gevresel
kosullar tekrar saglandiktan sonra cihazi baslatmadan
dnce 15 dakika bekleyin.
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16. Bakim ve onarim

Beklenen Kullanim Omrii:

Isitme cihazlarinin beklenen kullanim 8mrii bes yildir.
Cihazlarin bu sire boyunca givenle kullanilabilmesi
beklenmektedir.

Ticari kullanim siiresi:

Isitme cihazlarinizin rutin ve ézenli bakimi, cihazlarinizin
beklenen kullanim 6mrii siiresince Ustlin performansina
katkida bulunur.

Sonova AG, ilgili isitme cihazinin ve temel bilesenlerin
kademeli olarak kullanimdan kaldiriimasinin ardindan
minimum bes yillik bir teknik servis donemi sunmaktadir.
Lutfen asagidaki teknik &zellikleri kilavuz olarak kullanin.
Uriin giivenligi ile ilgili daha fazla bilgi icin bélim 23.2'ye
bakin.

Genel bilgiler

Sac spreyi kullanmadan ya da kozmetik Uriinleri
uygulamadan 6nce, zarar gérme olasiligina karsi isitme
cihazinizi kulaginizdan ¢ikartmalisiniz.
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Isitme cihazinizi kullanmadiginizda meveut nemin
buharlasmasi icin pil kapagini agik birakin. isitme cihazinizi
kullandiktan sonra tamamen kuruttugunuzdan emin olun.
Isitme cihazinizi giivenli, kuru ve temiz bir yerde saklayin.

Isitme cihaziniz asagidaki kosullarda suya, tere ve toza

dayanikhdir:

e Pil kapagl tamamen kapalidir. Pil kapag kapali
oldugunda, kapada kil gibi herhangi bir yabanci cismin
takilmadigindan emin olun.

e sitme cihaz, suya, tere veya toza maruz kaldiktan sonra
temizlenmeli ve kurulanmalidir.

e isitme cihaz bu kullanim kilavuzunda agiklandig
sekliyle kullanilir ve bakimi kilavuza uygun olarak yapilir.

@ lsitme cihazinin etrafta su varken kullanilmasi pillere
hava akisini engelleyerek durmasina neden olabilir.
Isitme cihaziniz suyla temas ettikten sonra galismays
keserse, bdltiim 22'deki sorun giderme adimlarina bakin.
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Giinliik bakim

Kulakhgr ve hortumu kulak kiri ve nem birikmesine karsi
inceleyin. Yiizeyleri diiz bir bezle temizleyin. Isitme
cihazinizi temizlemek icin ev tipi deterjan, sabun vb.
temizlik maddelerini asla kullanmayin. Nemin hortumda
hapsolmasina neden olabileceginden, bu parcalarin suyla
durulanmasi énerilmez. isitme cihazinizi yogun bir
temizlikten gecirmeniz gerekirse tavsiye almak icin isitme
uzmaniniza danisin.

Haftalik bakim

Kulakhdr yumusak, nemli bir bezle ya da isitme cihazlarina
6zel temizleme beziyle temizleyin. Daha derinlemesine
bakim talimatlari ya da temel temizlikten fazlasi icin,
lGtfen isitme uzmaniniza danisin.

Aylik

Isitme hortumunuzu renk degisiklikleri, sertlesme ya da
catlaklara karsi inceleyin. Bu tip degisiklikler varsa isitme
hortumu degistirilmelidir. Lutfen isitme uzmaniniza
danisin.
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17. Kulakhgi degistirme

Isitme cihazinizda, kulak kalibl, evrensel prob, SlimTip*
veya dome* tipinde bir kulaklik bulunur.

Lutfen kulakhgr dlizenli olarak kontrol edin ve kirli
gorlinliyorsa veya isitme cihazinin ses seviyesi ya da ses
kalitesi azaldiysa degistirin veya temizleyin.

Dome kullaniimasi halinde dome 3 ayda bir degistirilmelidir.
Kulak kalibi kullaniimasi halinde litfen bu kullanim
kilavuzunda bdlim 16'ya bakin. SlimTip kullaniimasi
halinde filtre degistirmek icin |Utfen boltim 18'deki
talimatlari uygulayin.

*Terra[Terra+ BTE-UP ile uyumlu degildir

17.1 Kulakhgi SlimTube'dan ¢ikarma

1.

Bir elinizde SlimTube'u, diger
elinizde kulakhdr tutarak kulakhg
SlimTube'dan cikarin.

2.
Cikarmak icin probu nazikge cekin.

3.
SlimTube'u plirlizsiz bir bezle
temizleyin.
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17.2 Kulakhgr SlimTube'a takma

1.
Bir elinizde SlimTube'u, diger
elinizde kulakligi tutun.

2.
Kulakhgr ses cikisi Gzerinden
kaydirin.

3.
SlimTube ve kulaklik birbirine
tam olarak uymalidir.
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18. SlimTip’inizin filtresini
degistirme

1.

Degistirme aletinin ¢ikarma
tarafini kullanilmis filtreye
yerlestirin. Tutucu, filtrenin
ucuna dokunmalidir.

2.

Filtreyi dikkatle cekip

diiz sekilde ¢ikarin. Filtreyi
cikarirken cevirmeyin.
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3.

Yeni bir filtre yerlestirmek icin,
dis cember kusursuz sekilde
hizalanana kadar degistirme
aletinin takma tarafini SlimTip'in
deligine duz sekilde nazikge itin.

4.
Aleti diiz sekilde disari ¢ekin.
Yeni filtre yerinde kalir.
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19. Servis ve garanti

Yerel garanti

Lutfen isitme cihazlarinizi satin aldiginiz yerdeki
isitme uzmanina yerel garanti sartlari konusunda
danisin.

Uluslararasi garanti

Sonova AG, satin alindigi tarihten itibaren gecerli
olmak lzere bir yillik sinirli uluslararasi garanti
sunmaktadir. Bu sinirli garanti, isitme cihazindaki
Uretim ve malzeme kusurlarini kapsar ancak piller,
hortumlar, kulakliklar, harici receiver'lar gibi
aksesuarlari kapsamaz. Garanti yalnizca satin alma
belgesi gosterildiginde gecerli olur.

Uluslararasi garanti, tliketici mallarinin satisini

dizenleyen gecerli yasal mevzuat kapsaminda sahip
oldugunuz yasal haklari etkilemez.
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Garanti sinirlamasi

Bu garanti, isitme cihazinizin uygunsuz kullanimindan

veya bakimindan, kimyasallara ya da asiri basinca maruz
kalmasindan kaynaklanan hasarlari kapsamaz.

Uciincii sahislarin veya yetkisiz servis merkezlerinin sebep
oldugu hasarlar bu garantiyi gecersiz ve hikimsuz kilar.

Bu garanti, bir isitme uzmaninin kendi ofisinde gerceklestirdigi
hizmetleri kapsamaz.

Seri numarasi (sol taraf):

Seri numarasi (sag taraf):

Satin alim tarihi:

Yetkili isitme uzmani (kase/imza):
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20. Uyumluluk bilgileri

Avrupa:

i§itme cihazi icin Uygunluk Beyani

Sonova AG, bu iiriiniin 2017/745 sayili Tibbi Cihaz
Yonetmeligi (AB) ve 2014/53/EU sayil Radyo Ekipmanlari
Direktifinin gerekliliklerini karsiladigini beyan eder.

AB Uygunluk Beyaninin tam metni Ureticiden veya
www.phonak.com/en-int/certificates

(Phonak diinya genelindeki lokasyonlar) adresinde bulunan
listeden adresi alinabilecek yerel Phonak temsilcisinden
temin edilebilir,

Avustralya/Yeni Zelanda:

Bir cihazin, Yeni Zelanda ve Avustralya'da yasal
satisiicin, yurtrliukteki Radyo Spektrumu Yénetimi
(RSM) ve Avustralya iletisim ve Medya Kurumu'nun
(ACMA) yasal diizenlemelerine uygunlugunu gosterir.
R-NZ uygunluk etiketi, A1 uygunluk diizeyi
kapsaminda Yeni Zelanda pazarinda tedarik edilen
telsiz Urlinlere yoneliktir.

R-NZ
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Sayfa 2'de listelenen kablosuz modeller asagidaki
sertifikalara sahiptir:

Phonak Terra BTE-UP
Phonak Terra+ BTE-UP

ABD FCC ID: KWC-BPZ
Kanada 1C: 2262A-BPZ

Phonak Terra BTE-SP
Phonak Terra+ BTE-SP

ABD FCC ID: KWC-ARNESP
Kanada IC: 2262A-ARNESP

Phonak Terra BTE-M
Phonak Terra+ BTE-M

ABD FCC ID: KWC-ARNEM
Kanada IC: 2262A-ARNEM
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Uyan 1:

Bu cihaz FCC Kurallarinin 15. Bélim ve Kanada Sanayisi
RSS-210 kismina uygundur. Kullanim asagidaki iki kosula
baglidir:

1) bu cihaz zararli parazite yol acamaz ve

2) bu cihaz istenmeyen kullanima yol acabilen parazitler
dahil alinan her tirli paraziti kabul etmelidir.

Uyan 2:

Bu cihazda, Sonova AG tarafindan acikca onaylanmayan
her tiir degisiklik veya modifikasyon, bu cihazi calistirmaya
yonelik FCC yetkisini gecersiz kilabilir.

Uyan 3:

Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallarinin 15. B&lim

ve Kanada Sanayisi ICES-003'e uygun olarak B Sinifi dijital
cihaz sinirlarina uygun bulunmustur.

Bu limitler, konut kurulumunda zararl parazite kars
makul koruma saglamak Uzere tasarlanmistir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir;
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa radyo
iletisimlerine zarar veren parazitlere yol acabilir. Bununla
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birlikte, belirli bir kurulumda parazit olmayacagina dair Elektromanyetik emisyonlar
bir garanti yoktur. Bu cihaz, radyo ya da televizyon sinyali
aliminda zararli parazite yol acarsa (bu durum ekipmanlarin

kapatilip acilmasiyla belirlenebilir) kullanicinin asagidaki Uretici Beyani: Isitme cihazlari, asagida listelenen
dnlemlerden bir veya daha fazlasiyla paraziti gidermeye elektromanyetik ortamlarda kullanima yoneliktir. Kullanici
calismasi onerilir: cihazlarin bu ortamlarda kullaniimasini saglamalidir.

® Receiver anteninin yerini ya da yénini degistirin.
e Cihazla receiver arasindaki uzakhgr artirin.
e Cihazl receiver'in bagli oldugu devreden baska bir

devredeki prize baglaym. Emisyon Testi Uyumluluk Elektromanyetik ortam kilavuzu
e Satin aldiginiz yerden veya deneyimli bir radyo/TV isitme cihazlari yalnizca dahili islevleri igin
teknisyeninden yardim alin. RFemisyonlarr  Grup 1 RFenerjisi Uretir veya kullanir. Bu nedenle
CISPR 11 RF emisyonlari cok dlistktir ve yakindaki

elektronik ekipmanlarda herhangi bir
parazite neden olmasi muhtemel degildir.

Isitme cihazinizin radyo bilgileri isitme cihazlari, evlerde ve evsel amagli
Anten tipi Rezonans loop anteni RFemisyonlari B Sinifi kL.J'IIamIan YapHan beAsleyenvduwkvo\‘tajll
Calisma frekansi 2,4 GHz - 2,48 GHz CISPR T ?:i,k:rydnea%:ﬁgif:fas‘xgi%%rﬁfan baglh
Moddilasyon GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK

Isima gticii (EIRP) <1 mW

Bluetooth®

Alan ~1m

Bluetooth® 4.2 Dual-Mode

Desteklenen profiller HFP (Eller serbest profili), A2DP
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Elektromanyetik bagisiklik

Bagisiklik IEC 60601-1-2
Testi Test Seviyesi

Elektrostatik +/- 8 kV temas noktasi
Desarj +- 2KV, +[- 4KV,

(ESDJIEC /-8 KV, +/- 15kV hava
61000-4-2

Isimali RF
Elektromanye-  1qv/m 80 MHz - 2,7 GHz
fikAlan -y Hz'de 0080 AM
Bagisiklik Testi
IEC 61000-4-3
9V/m: 710, 745, 780 MHz;
Darbe modiilasyonu 18 Hz
9V/m;
5240, 5500, 5785 MHz;
Darbe modulasyonu 217 Hz
Yakinlik 27 V[m; 385 MHz;

Manyetik  Darbe modilasyonu 18 Hz
Alani IEC

61000-4-3  28V/m; 450 MHz FM +/-

5 kHz sapma; 1 kHz sinls

28'V/m; 810, 870, 930 MHz;

Darbe modiilasyonu 18 Hz

28'V[m; 1720, 1845,
1970, 2450 MHz;

Darbe modiilasyonu 217 Hz
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Uyumluluk Seviyesi

+/- 8 kV temas noktasi

+[- 2KV, +[- 4 kV,
+[- 8kV, +/- 15kV hava

10V/m 80 MHz - 2,7 GHz
1 kHz'de %80 AM

9V[m; 710, 745, 780 MHz;
Darbe modiilasyonu 18 Hz

9V/m:
5240, 5500, 5785 MHz;
Darbe modiilasyonu 217 Hz

27 V[m; 385 MHz;
Darbe modiilasyonu 18 Hz

28 V/m; 450 MHz FM +/-
5 kHz sapma; 1 kHz sinus

28 V[m; 810, 870, 930 MHz;
Darbe modiilasyonu 18 Hz

28V[m; 1720, 1845,
1970, 2450 MHz;
Darbe modiilasyonu 217 Hz

Bagisiklik IEC 60601-1-2 Uyumluluk Seviyesi
Testi Test Seviyesi
Nominal gli¢
frekanslh 30 A/m 30 A/m
manyetik 50 Hz veya 60 Hz 50 Hz veya 60 Hz
alanlar IEC
61000-4-8
Test frekansi 30 kHz, Test frekansi 30 kHz,
moddilasyon: CW, modiilasyon: CW,
Bagisiklik test seviyesi 8 Bagisiklik test seviyesi 8
Yakinlk
Manyetik Test frekansi Test frekansi
Alanlarina 134, 2 kHz, 134, 2 kHz,

Muhafaza  parhe modulasyonu: 2,1 kHz, Darbe modiilasyonu: 2,1 kHz,

Baglanti Bagisiklik test seviyesi 65 Bagisiklik test seviyesi 65
Noktasi

Bagisikhigi IEC
61000-4-39 Test frekansi 13,56 kHz, ~ Test frekansi 13,56 kHz, Darbe

Darbe modiilasyonu: 50 kHz, modilasyonu: 50 kHz,
Bagisiklik test seviyesi 7,5 Bagisiklik test seviyesi 7,5
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21. Semboller hakkinda bilgi
ve aciklama

54

CE semboliiyle Sonova AG, bu driinln
(aksesuarlar dahil) 2017/745 sayili Tibbi
Cihaz Yonetmeligi (AB) ve 2014/53/EU sayili
Radyo Ekipmanlari Direktifinin gerekliliklerini
karsiladigini beyan eder. CE semboliinden
sonra gelen sayilar, yukarida bahsi gecen
yénetmelik ve direktif uyarinca danisilan
lisansli kuruluslarin koduna karsilik gelir.

Bu sembol, bu kullanim kilavuzunda
tanimlanan cihazlarin EN 60601-1'de yer alan
Tip B uygulamali parca gerekliliklerine uygun
oldugunu gbsterir. isitme cihazinin yiizeyi,
Tip B uygulamali parca olarak belirtilir.

2017/745 sayili Tibbi Cihaz Yénetmeligi (AB)
icinde tanimlandigr sekilde tibbi cihaz
ureticisini belirtir.

cRlEs

> B 9

Tibbi cihazin Uretildigi tarihi belirtir.

Avrupa Toplulugu'ndaki Yetkili temsilciyi
belirtir. EC REP ayni zamanda Avrupa Birligi
ithalatcisidir.

Bu sembol, kullanicinin bu kullanim
kilavuzlarindaki ilgili bilgileri okuyup dikkate
almasinin énemli oldugunu gésterir.

Bu sembol, kullanicinin bu kullanim
kilavuzlarindaki ilgili uyari notlarina dikkat
etmesinin dnemli oldugunu gdsterir.

Bu sembol, kullanicinin bu kullanim
kilavuzlarinda bulunan pillerle ilgili uyari
notlarina dikkat etmesinin énemli oldugunu
gosterir.
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€ Bluetooth’
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Kullanim ve Griin glvenligi icin énemli
bilgiler.

Bu sembol, cihazdan kaynakli elektromanyetik
parazitin ABD Federal iletisim Komisyonu
tarafindan onaylanan limit degerler altinda
oldugunu ifade eder.

Bir cihazin, Yeni Zelanda ve Avustralya'da
yasal satisl icin, ylrlrliukteki Radyo
Spektrumu Yonetimi (RSM) ve Avustralya
ileti§im ve Medya Kurumu'nun (ACMA) yasal
diizenlemelerine uygunlugunu gdésterir.

Bluetooth® marka ismi ve logolari Bluetooth
SIG, Inc. sirketine ait tescilli ticari markalardir
ve bu tlir markalarin Sonova AG tarafindan
her tirlG kullanimi lisanshdir. Diger ticari
markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

®

& E e

@ &

Sertifikali radyo ekipmani i¢in Japon isareti.

Belirli bir tibbi cihazin tanimlanabilmesi icin
ureticinin seri numarasini belirtir.

Tibbi cihazin tanimlanabilmesi icin Ureticinin
katalog numarasini belirtir.

Cihazin bir tibbi cihaz oldugunu belirtir.

Bu sembol, elektronik kullanim talimatlarinin
mevcut oldugunu belirtir.
Bu sembol cihazin manyetik rezonans (MR)

ortaminda kullaniminin glvenli olmadigini
belirtir (6rn. bir MRI taramasi sirasinda).

57



s SRORE-Sia

Giris Koruma Derecesi. IP68 derecesi isitme
cihazinin suya ve toza dayanikli oldugunu
gosterir. [EC60529 standardi uyarinca, surekli
olarak 1 metre tatli su derinliginde 60 dakika
boyunca ve toz odasinda 8 saat boyunca
dayanikhlik géstermistir.

Tibbi cihazin guvenle maruz birakilabilecegi
sicaklik sinirlarini belirtir.

Tibbi cihazin guvenle maruz birakilabilecegi
nem araligini belirtir.

Tibbi cihazin guvenle maruz birakilabilecegi
atmosferik basing araligini belirtir.

Tasima sirasinda kuru tutun.

B

Uzerinde garp isareti olan ¢dp kutusu semboli,
bu isitme cihazinin ve pillerin normal ev
atiklariyla birlikte ¢cépe atilamayacagini gdsterir.
Eski ya da kullaniimayan isitme cihazlarini
litfen elektronik atiklar icin ayrilan atik
toplama sahalarina atin ya da isitme cihazinizi
atilmasi icin isitme uzmaniniza verin. Uygun
sekilde atiimasi cevreyi ve sagligi korur.
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22. Sorun giderme

Neden Olasi ¢dziim

Sorun: isitme cihazindan ugultu sesi geliyor

Isitme cihazi kulaga
dogru sekilde
yerlestiriimemistir

isitme cihazini dogru sekilde yerlestirin
(bSltim 6)

Kulak kanalinda serumen | isitme uzmaninizla iletisime gegin

Sorun: isitme cihazinin sesi cok yiiksek

Ses seviyesi cok yiksektir | Ses kontrolii mevcutsa sesi kisin (b6lim 8)

Sorun: isitme cihazinin sesi yeterince yiiksek degil veya ses bozuk

Ses kontrolii mevcutsa ses seviyesini

Ses seviyesi cok dustktir artinn (b61am 8)

Ses ¢ikisi tikali Pili degistirin (b6ltim 5)
Kulaklik tikanmistir Kulakhigi temizleyin (b6ltim 16)

isitme kaybinda degisiklik

vardir Isitme uzmaninizla iletisime gegin

Sorun: isitme cihazindan iki bip sesi geliyor

Pil seviyesi dustk

gostergesi Pili 30 dakika icinde degistirin (b6ltim 5)

Lutfen daha fazla bilgi icin https://www.phonak.com/en-int/support
adresine bakin.
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Neden Olasi ¢dziim

Sorun: Isitme cihazi calismiyor (amplifikasyon yok)

Kulakligr temizleyin

Kulaklik tikanmistir (boliim 16)

Cok fonksiyonlu digmenin alt kismina

Isitme cihazi kapatiimistir 3 saniye boyunca basin (b6ltim 8)

Pil tamamen bitmistir Pili degistirin (b6ltim 5)

Pil dogru

yerlestilmemistir Pili dogru sekilde yerlestirin (b61um 5)

Sorun: isitme cihazi agilmiyor

Pil tamamen bitmistir Pili degistirin (b6ltim 5)

Sorun: Telefon aramasi fonksiyonu calismiyor

isitme cihazi ugus

rodundadir Isitme cihazini kapatip acin (bdlim 12.2)

I§|tm§ qham Fellefonla Telefonla eslestirin (b6lim 10)
eslestirilmemistir
Sorun: Isitme cihazi acilip kapaniyor (aralikli olarak)

Pilde veya isitme

. Pili ve isitme cihazini kuru bir bezle silin
cihazinda nem mevcut

® Sorun devam ederse yardim almak icin isitme
uzmaninizla iletisime gegin.

61


https://www.phonak.com/en-int/support

23. Onemli giivenlik bilgileri

Isitme cihazinizi kullanmadan 6nce liitfen izleyen sayfalardaki
ilgili glivenlik bilgilerini ve kullanim sinirlamalari bilgilerini
okuyun.

Kullanim amaci
Isitme cihazl, sesi giclendirip kulaga iletmeye ve dolayisiyla
isitme bozuklugunu telafi etmeye ydneliktir.

Hedef kullanici

Hedef kitle:

e sitme kaybi yasayan kisiler

* sitme kaybi yasayan kisilerin bakicilari

e sitme cihazininin ayarlanmasindan sorumlu isitme
uzmani

Hedeflenen tibbi endikasyon

Isitme cihazlarinin kullanimina iliskin genel klinik
endikasyonlar séyledir:

Isitme kaybi varhigr:

e Tek tarafli veya cift tarafli

e sitme kaybi tiirii: iletim tipi, sensorinéral veya mikst
e sitme kaybi dereceleri
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e Terra BTE-UP, Terra+ BTE-UP:
e ileri Derece
® Cok ileri Derece
e Terra BTE-SP, Terra+ BTE-SP:
® Hafif
® Orta Derece
* Orta lleri
e ileri Derece
e Terra BTE-M, Terra+ BTE-M:
® Hafif
® Orta Derece
Tibbi kontrendikasyonlar
Isitme cihazlarinin kullanimina yénelik tibbi kontrendikasyonlar
sunlardir:
e Kulakta deformasyon (kapal kulak kanali, kulak kepgesi
bulunmamasi)
o Noral isitme kaybi (yani mevcut olmayan/cansiz isitme
siniri gibi retrokoklear patolojiler)
o Aktif veya kronik orta veya dis kulak patolojisi belirtisi,
kronik drenaj veya akinti, kronik enflamasyon belirtisi
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Hedef kullanici popiilasyonu
Bu cihaz, bu Uriin icin klinik endikasyonu karsilayan 3 yas ve
Uzeri hastalar icin tasarlanmistir.

Klinik fayda
Konusmayi anlamada iyilesme

Yan etkiler

i§itme cihazlarinin tinnitus, bas donmesi, serumen birikimi,
asiri basing, terleme veya nem, su toplama, kasinti ve/veya
kizariklik, tikanma veya doluluk gibi fizyolojik yan etkileri ve
bunlarin bas agrisi ve/veya kulak agrisi gibi sonuglari, isitme
uzmaniniz tarafindan ¢ozilebilir veya hafifletilebilir.
Konvansiyonel isitme cihazlari, kullanicilari daha yiiksek ses
seviyelerine maruz birakir ve dolayisiyla, akustik travmadan
etkilenen frekans araliginda esik kaymalarina yol agma
potansiyeline sahiptir.
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Bir hastanin tibbi goriis veya baska bir uzman goriisii
ve/veya tedavisi almak lizere sevki icin birincil kriterler
sunlardir:
® Kulakta goruinir dogustan veya travmatik bicim
bozuklugu;
e Onceki 90 giin iginde kulaktan aktif akinti gegmisi;
e Onceki 90 giin iginde bir veya her iki kulakta ani veya
hizla ilerleyen isitme kaybi gegmisi;
® Akut veya kronik bas donmesi;
® 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de 15 dB veya lzerinde
odyometrik hava-kemik araligi;
® Kulak kanalinda belirgin serumen birikimi veya yabanci
cisme iliskin goriindr kanit;
e Kulakta agri veya rahatsizlik hissi;
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e Kulak zari ve kulak kanalinda anormal gériintim,
érnegin:
® Dis kulak yolu kanalinda enflamasyon
e Perfore kulak zari
e [sitme uzmaninin tibbi bir sorun olabilecegini
distindigu diger anormallikler

isitme sagligi uzmani, asagidakilerin varliginda sevkin

uygun olmadigina veya hastanin yararina olmadigina

karar verebilir:

® Rahatsizli§in bir tip uzmani tarafindan tam olarak
arastirildigina ve olasi herhangi bir tedavi saglandigina
dair yeterli kanit bulundugunda;

e Onceki arastirma ve/veya tedaviden bu yana rahatsizligin
kétuye gitmemis veya énemli 6lclide degisiklik
g6stermemis olmasi.
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Hasta, tibbi gorls almasi yonlindeki tavsiyeyi kabul etmeme

konusunda bilingli ve yetkin bir karar vermisse, asagidaki

hususlara tabi olmak tizere uygun isitme cihazi sistemlerinin

tavsiye edilmeye devam edilmesine izin verilir:

® Tavsiyenin hastanin sagligi veya genel iyilik hali tizerinde
herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktir;

® Kayitlar, hastanin yararina en uygun kosullar hakkinda
gerekli tiim degerlendirmelerin yapildigini dogrulamaktadir.

Yasal olarak gerekmesi halinde, kullanici, sevk tavsiyesinin
kabul edilmedigini ve bunun bilingli bir karar oldugunu
teyit etmek Uzere bir feragatname imzalamistir

i§itme cihazi, evde saglik bakim ortaminda kullanima
uygundur ve tasinabilirligi sayesinde, hekim muayenehaneleri,
dis klinikleri vb. profesyonel saglik tesisi ortamlarinda
kullanilmasi da mimkindur.

Isitme cihazi normal isitmeyi geri getirmez ve organik
kosullardan kaynaklanan bir isitme kaybini 6nlemez ya da
ilerletmez. isitme cihazinin seyrek kullanimi, kullanicinin
cihazdan tam olarak yararlanamamasina neden olur. isitme
cihazinin kullanimi yalnizca isitmeyi uygun hale getirmenin
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bir parcasi olup isitme egitimi ve dudak okuma talimatlariyla

desteklenmesi gerekebilir.

Feedback, diistk ses kalitesi, cok ylksek veya cok hafif sesler,

yetersiz fitting ya da cigneme veya yutma ile ilgili sorunlar,

isitme uzmaniniz tarafindan fitting isleminde ince ayarlama

islemi sirasinda ¢ozllebilir veya iyilestirilebilir.

Isitme cihaziyla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olay,

Uretici temsilcisine ve ikamet edilen tlkenin yetkili makamina

bildirilmelidir. Ciddi olay, asagidakilerden herhangi birine

dogrudan veya dolayli olarak yol agan, yol agmis olabilecek

veya yol acabilecek her tirlli olay olarak tanimlanir:

a) hastanin, kullanicinin veya baska bir kisinin 6limi

b) hastanin, kullanicinin veya baska bir kisinin saglik
durumunun gegici veya kalici olarak 6nemli lclide
bozulmasi

¢) ciddi bir halk sagligi tehdidi

Beklenmeyen bir calisma veya olay bildirmek icin lutfen
Uretici veya bir temsilciyle iletisime gegin.

68

23.1 Tehlike uyarilari

A i§itme cihazlariniz, 2,4 GHz-2,48 GHz frekans araliginda calisir.
Lutfen ucus sirasinda ucus operatdriinlin cihazlarin ucus moduna
alinmasini isteyip istemedigini kontrol edin; bkz. boltim 12.

A Isitme cihazlari (her isitme kaybi icin 6zel olarak programlanir)
yalnizca amaclanan kisi tarafindan kullaniimalidir. isitmeye
zarar verebileceginden baska herhangi bir kisi tarafindan
kullaniimamalidir.

A Isitme cihazi tizerinde, Sonova AG tarafindan acikca
onaylanmamis degisiklik veya modifikasyonlara izin verilmez.
Bu tip degisiklikler kulaginiza ya da isitme cihaziniza zarar
verebilir.

A Isitme cihazlarini patlayici alanlarda kullanmayin (patlama
tehlikesi olan maden ocaklari veya endistriyel alanlar,
oksijen agisindan zengin ortamlar veya yanici anesteziklerin
kullanildigi alanlar). Bu cihazin ATEX sertifikasi yoktur.

A Kulaginizin icinde veya arkasinda agri hissederseniz, iltihap
olusursa, deride tahris meydana gelir ya da kulak kiri birikmesi
artarsa, litfen isitme uzmaniniza veya doktorunuza kontrole gidin.
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A Direksiyonel mikrofon modundaki isitme programlari arka plan
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glrdltilerini azaltabilir. Lutfen arkadan gelen uyari sinyalleri
veya gurulttlerin (6rn. arabalar) kismen veya tamamen
bastirildigini unutmayin.

Bu isitme cihazi, 36 ayliktan kiiclik cocuklara yonelik degildir.
Bu cihazin cocuklar ve bilissel yetersizligi olan kisiler tarafindan
kullanimi sirasinda bu kisiler, emniyetlerini saglamak icin her
zaman gézetim altinda tutulmalidir. isitme cihazi kiigiik bir
cihazdir ve kuiclik parcalar icerir. Cocuklari ve bilissel yetersizligi
olan kisileri bu isitme cihaziyla gdzetimsiz birakmayin. Isitme
cihazi veya parcalari bogulmaya neden olabileceginden,
yutulmasi halinde derhal doktor veya hastaneye basvurun!

UYARI: Cihaz pilleri tehlikelidir ve kullaniimis veya yeni olmasi
fark etmeksizin yutulmasi halinde ciddi yaralanmalara neden
olabilir! Cocuklarin, bilissel bozuklugu olan kisilerin veya

evcil hayvanlarin erisemeyecegi yerlerde saklayin. Bir pilin
yutuldugundan veya viicudun herhangi bir kismina
yerlestirildiginden stipheleniyorsaniz gecikmeden derhal
hekiminize danisin!

A Asagidakiler, yalnizca aktif implante edilebilir tibbi cihazlari

(6rn. kalp pili, defibrilator vb.) bulunan kisiler icin gecerlidir:

o [sitme cihazini aktif implanttan en az 15 cm (6 ing) uzakta
tutun. Herhangi bir parazitle karsilasirsaniz isitme cihazlarini
kullanmayin ve aktif implantin Ureticisiyle iletisime gegin.
Litfen parazitin, elektrik hatlari, elektrostatik desarj,
havalimanindaki metal dedektérleri vb. faktérlerden de
kaynaklanabilecedini unutmayin.

o Miknatislari (6rn. pil tutma araci, EasyPhone miknatisi vb.)
aktif implanttan en az 15 cm (6 ing) uzakta tutun.

A Bu ekipmanin Ureticisi tarafindan belirtilen veya saglananlar

disindaki aksesuarlarin, transduserlerin ve kablolarin kullanimi,
bu ekipmanin elektromanyetik emisyonlarinin artmasina veya
elektromanyetik bagisikligin azalmasina yol acabilir ve hatal
calismaya neden olabilir.

A Isitme cihaz! kabloyla bir fitting cihazina baglanmissa elektrik

carpmasini 6nlemek icin bu fitting cihazinin glivenlik standard
IEC 60601-1'e uymasi gerekir.
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A Tasinabilir RF iletisim ekipmani (anten kablolari ve harici
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antenler gibi cevre birimleri dahil), tretici tarafindan belirtilen
kablolar dahil olmak Uzere isitme cihazlarinin herhangi

bir pargasina 30 cm'den (12 ing) daha yakin kullanilmamalidir.
Aksi takdirde bu ekipmanin performansinda dists gorilebilir.

Kisisellestiriimis kulakligi bulunan bir isitme cihazi kullanirken

kulagin gliclt fiziksel darbelere maruz kalmasina izin vermeyin.

Kisisellestiriimis kulakliklarin stabilitesi normal kullanima gore
tasarlanmistir. Kulaga glicll bir fiziksel darbe alinmasi

(6rn. spor sirasinda) kisisellestirilmis kulak kalibinin kirilmasina
neden olabilir. Bu durum, kulak kanali veya kulak zarinin
perfore olmasina yol acabilir.

Isitme cihazinin maruz kaldi§i mekanik basingtan veya
darbeden sonra, litfen isitme cihazi shell'ini kulaga
yerlestirmeden 6nce saglam olup olmadigini kontrol edin.

Hatali calismaya yol acabileceginden bu ekipmanin baska
ekipmanlarla yan yana veya Ust Uste kullanimindan
kaciniimalidir. Bu gibi bir kullanim gerekliyse bu ekipman
ve diger ekipmanlar, normal calistiklarindan emin olmak
icin gozlemlenmelidir.

A Isitme cihaz! kullanicilarinin cogunda, giinliik durumlarda

diizenli isitme cihazi kullanimiyla isitmede bozulma
beklenmeyen bir isitme kaybi gériiliir. isitme kaybi yasayan
isitme cihazi kullanicilari arasinda yalnizca kii¢tk bir grup,
uzun sireli kullanimin ardindan isitmede bozulma riskiyle
karsi karsiya olabilir.

Kulak zari perfore, kulak kanallarinda iltihap gorilen veya

orta kulak bosluklari baska bir sekilde aciga cikmis hastalar
tarafindan kullanilacagi zaman isitme cihazlarina dome |/ filtre
koruma sistemleri takilmamalidir. Bu durumlarda standart
kulak kalibinin kullaniimasini éneriyoruz. Cok diistik olasilikla
bu Urlinlin herhangi bir parcasinin kulak kanalinda kalmasi
durumunda, gtivenli sekilde cikarilmasi icin bir doktora
danismaniz énemle tavsiye edilir.

Guvenli bir sekilde takilmadigi takdirde, cok nadir durumlarda,
isitme cihazini kulaktan ¢ikarirken dome veya filtre kulak
kanalinizda kalabilir. Cok diistk olasilikla bu gibi bir parcanin
kulak kanaliniza sikismasi durumunda, glvenli sekilde
cikartilmasi icin doktora danismaniz 6nemle tavsiye edilir.
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A Asagida aciklanan radyasyon iceren islemler dahil olmak
Uzere dzel tibbi muayeneler veya dis muayeneleri isitme

cihazlarinizin dogru calismasini olumsuz yonde etkileyebilir.

Asagidaki islemlerden gecmeden dnce bunlari ¢ikarin ve
muayene odasininfalaninin disinda birakin:

e Rontgenli tibbi muayeneler (BT taramasi da dahil) veya dis
muayeneleri.

o Manyetik alan treten, MRI/NMRI taramalarinin yapildigi
tibbi muayeneler.
Guvenlik kapilarindan gegerken (havalimanlari vb.) isitme

cihazlarinizi ¢ikarmaniz gerekmez. Buralarda X isini kullanilyor

olsa dahi isitme cihazlarini etkilemeyecek kadar diisiik
dozlardadir.
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23.2 Uriin giivenligi bilgileri

@ Buisitme cihazlari suya dayaniklidir ancak su gegirmez

degildir. Normal aktivitelere ve nadiren asiri kosullara

maruz kalmaya karsi dayanikli olacak sekilde tasarlanmistir.
Isitme cihazinizi asla suya daldirmayin! Bu isitme cihazlari,
stirekli olarak uzun streligine suda kalmaya, yani yiizme
veya banyo yapma gibi aktivitelerde kullanima uygun olarak
tasarlanmamistir. Isitme cihaziniz hassas elektronik parcalar
bulundurdugu icin isitme cihazinizi bu aktivitelerden énce
mutlaka cikarin.

Mikrofon girislerini asla yikamayin. Aksi takdirde cihaz,
6zel akustik dzelliklerini yitirebilir.

Isitme cihazinizi 1sidan ve giines isigindan koruyun (asla
pencere yakininda veya arabada birakmayin). isitme cihazinizi
kurutmak icin asla mikrodalga ya da diger isitma cihazlarini
kullanmayin. Uygun kurutma ydntemlerini isitme uzmaniniza
danisin.
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Isitme cihazinizi kullanmadiginizda meveut nemin
buharlasmasi icin pil kapagini acik birakin. isitme cihazinizi
kullandiktan sonra tamamen kuruttugunuzdan emin olun.
Isitme cihazinizi gtivenli, kuru ve temiz bir yerde saklayin.

Isitme cihazinizi diistirmeyin! Sert yiizeye diisiirmek isitme
cihaziniza zarar verebilir.

Isitme cihaziniz icin her zaman yeni pil kullanin. Pilin akmasi
durumunda cilt tahrisini énlemek icin pili derhal yenisiyle

degistirin. Kullaniimis pilleri isitme uzmaniniza iade edebilirsiniz.

Isitme cihazinizi uzun sireligine kullanmayacaksaniz pili
cikartin.

Bu isitme cihazlarinda kullanilan piller 1,5 Volt'u gegmemelidir.

sitme cihazlarinizda ciddi hasara yol acabileceginden liitfen
gumus-cinko veya Lityum iyon (li-iyon) sarj edilebilir piller
kullanmayin.

@ Elektronik ekipmanlarin yasak oldugu yerlerde isitme cihazinizi

@

kullanmayin.

Dome, li¢ ayda bir veya sertlestiginde ya da kirilgan hale
geldiginde degistirilmelidir. Bunun amaci, dome'un kulaga
takma veya kulaktan ¢ikarma sirasinda tliptin ucundan
ayrilmasini 6nlemektir.

Isitme cihazinizi uzun siireligine kullanmayacaksaniz cihazi
kurutma kapsili bulunan bir kutuda veya iyi havalandirilan
bir yerde muhafaza edin. Béylece nem isitme cihazinizdan
buharlasir ve performansi lzerindeki olasi bir etki énlenir.
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isitme uzmaniniz:
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Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Almanya

o

Uretici:

Sonova AG
Laubisritistrasse 28
CH-8712 Stéfa
isvigre
www.phonak.com

sonovada
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