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Diese Gebrauchsanweisung gilt fiir:

Drahtlose Modelle CE-Kennzeichnung
Phonak CROS B-312 2016
Phonak CROS B-13 2016

(@ Diese Gebrauchsanweisung gilt ausschlieBlich fir lhr
CROS Gerat. Fir das verwendete Phonak Horgerat
befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des
Hérgerats.
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Modell und Batterietyp

(@ Wenn keines der unteren Késtchen angekreuzt ist
und Sie Ihr CROS Gerét nicht kennen, wenden Sie
sich bitte an lhren Hérgerateakustiker.

Modell Batterietyp
] CROS B-312 312
1 CROS B-13 13

Ohrpass-Stiick
[ Dome oder SlimTip
] Klassische Otoplastik



Ihr Phonak CROS Gerat wurde von Phonak, dem weltweit
flhrenden Unternehmen flr Hoérldsungen, in der Schweiz
entwickelt.

Damit Sie mit Ihrer Umwelt verbunden bleiben und Klange
genieBen kdnnen, lassen wir unser Fachwissen aus
jahrelanger Forschung in unsere Produkte einflieBen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch,
um thr CROS Gerat optimal nutzen zu kdnnen. Falls Sie
weitere Informationen zu Funktionen oder der Bedienung
winschen, hilft Ihnen Ihr Hérgerdteakustiker gerne weiter.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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1. Kurzanleitung

Linkes &t rechtes CROS Gerit
(Farbmarkierung)

g L -
H Blau fir linkes

CROS Gerat.
& W

CROS B-312 CROS B-13

Rot fir rechtes
CROS Gerat.

Batterie auswechseln

&

Entfernen Sie die  Offnen Sie das Setzen Sie die

Schutzfolie der Batteriefach. Batterie mit dem
neuen Batterie .+" Zeichen nach
und warten zwei oben ein.
Minuten.



Ein Aus

=

Taster

Der Taster Ihres CROS Geréts kann
verschiedene Funktionen haben. Die
fur Ihr CROS Geréat programmierte(n)
Funktion(en) finden Sie in lhrer
personlichen Bedienungsanleitung.

/s

Lautstirkeregler

Nur CROS B-13:

Um die Lautstérke zu erhdhen,

driicken Sie den Lautstarkeregler

nach oben. Um die Lautstédrke zu
Q reduzieren, drlicken Sie den

Lautstdrkeregler nach unten.

7



2. Beschreibung des CROS Gerits

Die folgenden Abbildungen zeigen die Modelle, die in

dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. So finden

Sie Ihr Modell:

e Uber die Informationen zu ,Modell und Batterietyp" auf
Seite 3.

¢ Indem Sie Ihr CROS Gerdt mit den auf der folgenden
Seite gezeigten Abbildungen der verfligbaren Modelle
vergleichen und dabei auf eine dhnliche Form und das
Vorhandensein eines Lautstérkereglers achten.

Das Phonak CROS Gerét ist fir die Anwendung bei
einseitiger Taubheit, einseitigem Horverlust oder
asymmetrischem Hérverlust vorgesehen. Es wird am
schlechter horenden oder tauben Ohr positioniert und
sendet Kldnge an das Phonak Hérgerdt am gegeniiber-
liegenden, besser hérenden Ohr.

Phonak CROS B Gerat + Phonak Horgerat =
Phonak CROS System

() Das Phonak CROS B Gerét funktioniert nur als
Sender in Verbindung mit einem Phonak Belong™
Hérgerat, das als Empfanger fungiert.



CROS B-312

Schlauch Taster
Halterung )
(optional) Batterie-

fach
Lautsprecher-Attrappe
(ohne Ohrpass-Sttick)
CROS B-13
Schlauch Taster
Lautstarke-
Halterung regler
tional
ogiloie Batterie-
fach

Lautsprecher-Attrappe
(ohne Ohrpass-Stiick)

*nur CROS B-13

Ohrpass-Stiicke
fiir CROS B

Dome

-
)

Klassische Otoplastik*



3. Linkes €& rechtes CROS Gerit
(Farbmarkierung)

An der Farbmarkierung erkennen Sie, ob es sich um ein
CROS Gerat flir das linke oder das rechte Ohr handelt.

Nur CROS B-312:
Offnen Sie das Batteriefach.

L Blau fir linkes
H CROS Gerit
X
\k\;\;\ @) Rot fiir rechtes
CROS Gerat
CROS B-312 CROS B-13



4. Ein/Aus

Das Batteriefach dient auch als Ein-/Ausschalter.

Geschlossenes Batteriefach =
CROS ist eingeschaltet

Y

Offenes Batteriefach =
CROS ist ausgeschaltet

/

n



5. Batterien

5L

Entfernen Sie die  Offnen Sie das Setzen Sie die

Schutzfolie der Batteriefach. Batterie mit dem
neuen Batterie .+" Zeichen nach
und warten zwei oben ein.
Minuten.

(@ Wenn sich das Batteriefach nicht schliessen ldsst:
Kontrollieren Sie, ob die Batterie richtig, mit dem
.+"-Zeichen an der ,+"-Markierung im Batteriefach,
liegt. Wenn die Batterie nicht richtig eingelegt
wurde, funktioniert das CROS Gerét nicht und es
kann zu Schaden am Batteriefach kommen.

g Niedrige Leistung: Bei niedrigem Batteriestand des CROS
Gerats horen Sie zwei Signaltdne und dann eine Melodie
=2 Danach haben Sie ca. 30 Minuten Zeit, die Batterie
auszuwechseln (dies kann je nach Batterie variieren).

12 Fuhren Sie deshalb stets neue Batterien mit sich.



Ersatzbatterie

Dieses CROS Gerat verwendet Zink-Luft-Batterien.

Uberpriifen Sie bitte die richtige BatteriegroBe (312 oder

13):

e Uber die Informationen zu ,Modell und Batterietyp" auf
Seite 3.

o Uber die Farbmarkierung an der Innenseite des Batteriefachs.

e (Oder Uber die folgende Tabelle:

Modell GroBe Farbmarkie-  IEC- ANSI-
Zink-Luft- rung auf Code Code
Batterie  Verpackung

CROS B-312 312 Braun PR41 7002ZD

CROS B-13 13 Orange PR48 7000ZD

() Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie den richtigen
Batterietyp ftr Inr CROS Gerét verwenden (Zink-
Luft). Lesen Sie bitte auch die Informationen zur
Produktsicherheit in Kapitel 15.2.



6. CROS Gerit einsetzen

6.1 CROS Geradt mit Dome oder SlimTip einsetzen

Bringen Sie das CROS Gerat hinter

q
dem Ohr an. 4 \
&

3

Flihren Sie das Ohrpass-Stick in
den Gehdrgang ein.

Wenn am Ohrpass-Stiick eine
Halterung angebracht ist, driicken
Sie diese in Ihre Ohrmuschel, um
das CROS Gerét zu fixieren.

14



6.2 CROS mit klassischer Otoplastik einsetzen

Fihren Sie die Otoplastik in den \@B /\
Gehdrgang ein. .ﬁ
AN

Bringen Sie das CROS Geréat
hinter dem Ohr an.

Flihren Sie den oberen Teil der é

Otoplastik in den oberen Teil der i
Ohrmuschel ein. >



7. CROS Geriat herausnehmen

7.1. CROS Gerat mit Dome oder SlimTip heraus-
nehmen

Um das CROS Gerat herauszu-

nehmen, ziehen Sie zuerst den -
Schlauch vorsichtig am Knick

heraus und entfernen dann das

Gerét hinter dem Ohr. /

/N In sehr seltenen Fillen kann es sein, dass das
Ohrpass-Stiick beim Entfernen des CROS Gerats im
Gehdrgang stecken bleibt. In dem unwahr-
scheinlichen Fall, dass das Ohrpass-Stiick im
Gehdrgang stecken bleibt, suchen Sie bitte einen Arzt
auf, um es sicher entfernen zu lassen.



7.2 CROS mit klassischer Otoplastik herausnehmen

Ziehen Sie das Gerat hinter |hrem
Ohr nach oben ab.

Greifen Sie nun die Otoplastik
und ziehen sie vorsichtig heraus. é

(@ Ziehen Sie das Gerdt moglichst nicht am Schlauch
ab.



8. Taster

Der Taster Ihres CROS
Gerats kann entweder
mehrere Funktionen
haben oder ist ganz
deaktiviert. Das hangt
von der Programmierung
des CROS Gerits ab, die
im Einzelnen in der
.Bedienungsanleitung
fur Ihr Hérgerat"
beschrieben ist. Bitten
Sie Ihren Horgerate-
akustiker um einen
Ausdruck dieser
Anleitung.



9. Lautstarkeregler

Nur CROS B-13:

Um die Lautstdrke zu
erhdhen, driicken Sie

den Lautstédrkeregler nach
oben. Um die Lautstarke
zu reduzieren, driicken
Sie den Lautstarkeregler
nach unten. Dem
Lautstarkeregler Ihres
CROS Gerats sind
entweder mehrere
Funktionen zugewiesen
oder er ist deaktiviert.
Das hangt von der
Programmierung des
Horgerats ab, die im
Einzelnen in der
.Bedienungsanleitung fir
Ihr Hérgerat" beschrieben
ist. Bitten Sie lhren
Horgerateakustiker um
einen Ausdruck dieser
Anleitung.



10. Pflege und Unterhalt

Eine sorgfaltige und regelméaBige Pflege Ihres CROS
Geréats tragt zu seiner optimalen Leistung und langen
Lebensdauer bei.

Bitte benutzen Sie die folgenden Vorgaben als Richtlinie.
Weitere Informationen zur Produktsicherheit finden Sie in
Kapitel 15.2.

Allgemein

Vor der Verwendung von Haarspray oder dem Auftragen
von Kosmetik sollte das CROS Gerdt immer aus dem Ohr
genommen werden, da diese Produkte das CROS Gerat
beschddigen kdnnen.

Wenn Sie Ihr CROS Gerat nicht nutzen, lassen Sie das
Batteriefach offen, damit eventuell eingedrungene Feuch-
tigkeit entweichen kann. Achten Sie darauf, Ihr CROS Gerat
nach Gebrauch immer vollstdndig zu trocknen. Bewahren
Sie es an einem sicheren, trockenen und sauberen Ort auf.

20



lhr Gerdt ist unter den folgenden Bedingungen gegen das
Eindringen von Wasser, Schweiss und Schmutz geschiitzt:

® Das Batteriefach muss vollstandig verschlossen sein,
wobei darauf zu achten ist, dass beim SchlieBen des
Batteriefachs kein Fremdkdrper, wie etwa ein Haar,
mit eingeschlossen wird.

e Das CROS Gerét sollte nach dem Kontakt mit Wasser,
Schweil3 oder Schmutz gereinigt und danach getrocknet
werden.

® Das CROS Gerdt wird wie in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben verwendet und gewartet.

@ Wenn Sie Ihr CROS Gerét im oder nahe beim
Wasser tragen, kann dies die Beluftung der Batterie
beeintrachtigen und damit den Betrieb des CROS
Gerats unterbrechen. Sollte Ihr CROS Gerat nach
dem Kontakt mit Wasser nicht mehr funktionieren,
folgen Sie bitte zundchst den Fehlerbehebungs-
anweisungen in Kapitel 14.

21



Téglich

Uberpriifen Sie das Ohrpass-Stiick (Dome oder SlimTip) auf
Rickstdnde von Ohrenschmalz und Feuchtigkeit. Reinigen
Sie die Oberflachen mit einem fusselfreien Tuch oder der im
mitgelieferten Etui enthaltenen kleinen Reinigungsbiirste.
Benutzen Sie nie Reinigungsmittel wie Haushaltsreiniger,
Seife oder dhnliches fiir die Reinigung Ihres CROS Gerats.
Nicht mit Wasser ausspulen. Bei GbermaBigem Reinigungs-
aufwand fragen Sie Ihren Horgerdteakustiker nach
Trocknungskapseln.

Woachentlich

Reinigen Sie das Ohrpass-Stiick (Dome oder SlimTip) mit
einem weichen, feuchten Tuch oder mit einem speziellen
Reinigungstuch flr Horgerate. Fir spezielle Pflege-
hinweise oder eine intensive Grundreinigung wenden Sie
sich bitte an Ihren Horgerateakustiker.

Monatlich

Uberpriifen Sie den Schlauch auf Farbverdnderungen,
Aushdrtungen oder Risse. Bei derartigen Veranderungen
muss der Schlauch erneuert werden. Wenden Sie sich
dazu an lhren Horgerateakustiker.

22



11. Service und Garantie

Garantie im Erwerbsland

Bitte fragen Sie den Horgerateakustiker, bei dem Sie Ihr
CROS Gerat erstanden haben, nach den im Erwerbsland
gliltigen Garantiebedingungen.

Internationale Garantie

Phonak bietet eine einjdhrige, begrenzte internationale
Garantie an, gultig ab dem Verkaufsdatum. Diese
begrenzte Garantie erstreckt sich auf Herstellungs- und
Materialfenler am CROS Gerét selbst, nicht jedoch auf
Zubehor wie Batterien, Schlduche, Ohrpass-Stiicke oder
externe Horer. Die Garantie ist nur nach Vorlage der
Kaufquittung giltig.

Die internationale Garantie beeintrachtigt in keiner Weise

Rechte, die aus geltender nationaler Gesetzgebung
beziiglich dem Verkauf von Verbrauchsgitern bestehen.

23



Garantiebeschrankung

Keine Garantieanspriiche bestehen bei Schaden, die
aufgrund unsachgemaBer Behandlung oder Pflege,
chemischer Einfliisse oder Uberbeanspruchung entstanden
sind. Bei Schaden, die durch Dritte oder nicht autorisierte
Servicestellen verursacht werden, erlischt die Garantie.
Diese Garantie umfasst nicht die Serviceleistungen, die
von einem Horgerdteakustiker ausgefuihrt werden.

Seriennummer: Autorisierter Horgerateakustiker
(Stempel/Unterschrift):

Kaufdatum:

24



12. Informationen zur
Produktkonformitat

Europa:

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die Phonak AG, dass dieses Phonak Produkt
die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG
fur Medizingerédte und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

zu Funk- und Telekommunikationsendgeraten erfiillt. Den
Volltext der Konformitdtserklarung erhalten Sie entweder
vom Hersteller oder Ihrem lokalen Phonak-Vertreter. Deren
Adressen (weltweit) finden Sie auf www.phonak.com.

Australien/Neuseeland:
& Kennzeichnet die Einhaltung der geltenden
Vorschriften zur Funkfrequenzverwaltung (RSM)
R-NZ  ynd der australischen Regulierungsbehérde
Australian Communications and Media Authority
(ACMA) fir den legalen Verkauf in Australien und
Neuseeland.
Das Konformitatskennzeichen R-NZ wird
auf Funkprodukten angebracht, die auf
dem neuseelandischen Markt in der
Konformitatsstufe A1 verkauft werden.

25



Die auf Seite 2 aufgelisteten drahtlosen Modelle sind wie
folgt zertifiziert:

Phonak CROS B-312
USA FCC ID: KWC-WHSRIC2
Canada 1C: 2262A-WHSRIC2

Phonak CROS B-13
USA FCC ID: KWC-WHSRIC4
Canada 1C: 2262A-WHSRIC4

26



Hinweis 1:

Das Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln (USA)
und der RSS-210 Norm (Kanada). Der Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

1) das Gerét erzeugt keine gesundheitsgefahrdenden
Interferenzen

2) das Gerdt muss auch unter Einfluss von unerwiinschten
Interferenzen funktionieren

Hinweis 2:

Verdnderungen oder Modifikationen am Gerat, die von
Phonak nicht ausdriicklich freigegeben sind, lassen die
FCC Zulassung zum Betreiben dieses Geréats erldschen.

Hinweis 3:

In Tests wurde bestatigt, dass das Gerat die Grenzwerte
fur ein digitales Gerat der Klasse B entsprechend Teil

15 der FCC-Normen und die kanadische Industrienorm
ICES-003 erfiillt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt,
um angemessenen Schutz vor gesundheitsgefdhrdenden
Interferenzen in Wohnbereichen zu gewahrleisten.
Dieses Gerat erzeugt und nutzt Hochfrequenz-Energie

27



und kann diese abstrahlen. Wird es nicht entsprechend
der Vorschriften installiert und genutzt, kann es Radio-
kommunikationsinterferenzen verursachen. Es ist nicht
auszuschlieBen, dass es in einzelnen Installationsfillen zu
Interferenzen kommen kann. Wenn das Gerat Interferen-
zen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die
durch Ein- und Ausschalten des Geréats festgestellt
werden kdnnen, sollte der Anwender versuchen, die
Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden
MaBnahmen abzustellen:
® Empfangsantenne neu ausrichten oder umplatzieren.
e Entfernung zwischen Gerdt und Empfanger vergroBern
e Gerdt an eine Steckdose eines Schaltkreises anschlieBen,
an dem der Empfanger nicht angeschlossen ist.
e Finen Handler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker
um Rat fragen.

28



13. Hinweise und Symbolerkldrungen

XXXX

. 2 3

Mit dem CE-Zeichen bestatigt die Phonak AG, dass
dieses Phonak Produkt - einschlieBlich Zubehér - die
Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie
93/42/EWG sowie die RETTE Richtlinie 1999/5/EG zu
Funk- und Telekommunikationsendgeraten erfillt.
Die Zahlen nach dem CE-Symbol entsprechen den
Codes beglaubigter Institutionen, welche unter den
oben erwdhnten Direktiven konsultiert wurden.

Dieses Symbol zeigt an, dass die in der
Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte die
Anforderungen fiir ein Anwendungsteil des
Types B der EN 60601-1 einhalten. Die Oberflache
des Gerdts ist spezifiziert ist als Anwendungsteil
nach Typ B.

Zeigt den Hersteller des medizinischen Gerats, wie
in der EU-Richtlinie 93/42/ EWG definiert.

Beim Transport trocken halten.

29



%)

A
®

Betriebs-
bedin-
gungen

30

Dieses Symbol zeigt an, dass es wichtig ist, dass
der Benutzer die zugehdrigen Informationen in
dieser Gebrauchsanweisung berlicksichtigt.

Dieses Symbol zeigt an, dass es wichtig ist, dass
der Benutzer die dazugehdrigen Warnhinweise in
dieser Gebrauchsanweisung berlicksichtigt.

Wichtige Information fiir die Handhabung und die
Produktsicherheit.

Das Produkt ist so ausgelegt, dass es bei
bestimmungsgemaBem Gebrauch ohne Probleme
und Einschrankungen funktioniert, sofern nichts
anderes in dieser Gebrauchsanweisung vermerkt
ist.

Zeigt die Seriennummer des Herstellers an, Gber
die ein spezifisches medizinisches Gerat
identifiziert werden kann.



Zeigt die Katalognummer des Herstellers an, tber

die das spezifische medizinische Gerét identifiziert
werden kann.

Temperatur bei Transport und Lagerung:
-20° bis +60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit)

Feuchtigkeit beim Transport: Bis zu 90% (nicht
kondensierend). Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung:
0% bis 70%, wenn nicht in Gebrauch. Siehe Kapitel
15.2., Anleitung zum Trocknen des CROS Geréts
nach dem Gebrauch.

Luftdruck: 200 hPa bis 1500 hPa

Das Symbol mit dem durchgestrichenen Milleimer
macht Sie darauf aufmerksam, dass dieses Gerat
nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden
darf. Bitte entsorgen Sie alte oder nicht mehr
gebrauchte Gerdte an den fiir die Entsorgung von
Elektronikabfall vorgesehenen Sammelstellen oder
geben Sie die Gerate Ihrem Horgerateakustiker zur
Entsorgung. Eine fachgerechte Entsorgung schiitzt
Umwelt und Gesundheit. 31



14. Fehlerbehebung

Problem Ursachen
CROS Geréat funktioniert Batterie ist leer
nicht Batterie ist nicht richtig eingelegt

CROS Gerat ist ausgeschaltet

Horgerat ist ausgeschaltet

Horgerat spielt zwei Anzeige niedriger Batteriestand des
Signalténe ab Horgerats

Horgerat spielt zwei Anzeige niedriger Batteriestand des
Signalt6ne ab und dann CROS Geréts

eine Melodie ===

CROS Gerat schaltet sich Feuchtigkeit in Batterie des Horgeréats
ein und aus oder CROS Geréts

(@ Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich an
Ihren Horgerateakustiker

32



MaBnahme

Wechseln Sie die Batterie (Kapitel 1 + 5)

Legen Sie die Batterie richtig ein (Kapitel 1 + 5)

Schalten Sie das CROS Gerat ein, indem Sie das Batteriefach vollstandig
schlieBen (Kapitel 4)

Schalten Sie das Horgerat ein, indem Sie das Batteriefach vollstdndig
schlieBen (konsultieren Sie ggfs. die Gebrauchsanweisung des
Horgeréts)

Wechseln Sie die Batterie des Horgerats in den nachsten 30 Minuten
(konsultieren Sie ggfs. die Gebrauchsanweisung des Horgeréts)

Wechseln Sie die Batterie des CROS Geréts in den néachsten
30 Minuten (Kapitel 1+ 5)

Wischen Sie die Batterien und das Gehduse des Horgeréts und des
CROS Gerats mit einem trockenen Tuch ab

33



15. Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie die Informationen auf den folgenden Seiten
sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr CROS Gerat nutzen.

Ihr CROS Gerat stellt weder das normale Gehor wieder her
noch verhindert oder verbessert es eine organisch bedingte
Hérminderung. Bei unregelmaBigem Tragen kénnen Sie
nicht von seinem vollen Nutzen profitieren. Die Benutzung
eines CROS Geréts stellt nur einen Teil der Horfahigkeit dar
und muss eventuell durch auditorische Schulungen und
Unterweisung in Lippenlesen erganzt werden.
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15.1 Gefahrenhinweise

A Das CROS Gerat Uibertragt

Kldnge drahtlos an ein
Hérgerdt auf dem besser
hérenden Ohr, um die
Hérminderung
auszugleichen. Jedes
CROS Gerat wird an den
individuellen Horverlust
des jeweiligen Tragers
angepasst und darf daher
nur von diesem getragen
werden. Es darf niemals
von einer anderen Person
getragen werden, das
konnte zu Gehorschaden
flhren.

A Verdnderungen oder

Modifikationen am CROS
System, die von Phonak
nicht ausdriicklich
freigegeben wurden, sind
nicht erlaubt. Derartige

Verdnderungen kénnen |hr
Ohr schadigen oder das
CROS System beschadigen.

A Verwenden Sie Ihr CROS

System nicht in Bereichen,
wo Explosionen stattfinden
kénnen (Minen oder
Industriezonen mit
Explosionsgefahr,
sauerstoffreiche
Umgebungen oder Rdume
mit entziindbaren
Anisthetika) oder in
Umagebungen, in denen die
Nutzung elektronischer
Geradte nicht erlaubt ist.

A Horgerat-Batterien sind

giftig, wenn sie verschluckt
werden! Bewahren Sie sie
ausser der Reichweite von

Kindern, Personen mit
35



kognitiver Beeintrachtigung
sowie Haustieren auf.
Werden Batterien
verschluckt, suchen Sie
sofort einen Arzt auf!

A Wenn Sie Schmerzen in

oder hinter Ihrem Ohr
spuren, dass Ohr

sich entziindet hat oder
Hautreizungen und
vermehrt Ohrenschmalz
auftreten, wenden Sie
sich an Ihren Hoérgerate-
akustiker oder lhren Arzt.

A In sehr seltenen Fallen

36

kann das Ohrpass-Stiick im
Gehorgang verbleiben,
wenn der Hoérschlauch aus
dem Ohr entfernt wird. Im
unwahrscheinlichen Fall,
dass das Ohrpass-Stlick im
Gehdrgang zuriickbleibt,
wird nachdricklich

empfohlen, einen
Fachmediziner fiir die
sichere Entfernung zu
konsultieren.

A Hérprogramme im

Richtmikrofonmodus
reduzieren vor allem
Hintergrundgerdusche.
Das hat zur Folge, dass
von hinten kommende
Warnsignale oder
Gerausche z. B. von
Fahrzeugen teilweise oder
ganz unterdriickt werden.

/\ Dieses CROS Gerat ist nicht

fur Kinder unter 3 Jahren
geeignet. Es besteht aus
diversen Kleinteilen, die von
Kindern verschluckt werden
kénnen - Erstickungs-
gefahr. Bewahren Sie es
auBerhalb der Reichweite
von Kindern, Personen mit



kognitiver Beeintrachtigung
sowie mit geistiger
Behinderung oder von
Haustieren auf. Wenn das
Hérgerdt oder Teile davon
versehentlich verschluckt
wurden, suchen Sie sofort
einen Arzt oder ein
Krankenhaus auf.

A Externe Gerdte dirfen nur

angeschlossen werden,
wenn sie gemass [EC
XXXXX Standard getestet
sind. Verwenden Sie bitte
nur Zubehorteile, die von
Phonak AG genehmigt sind
(Vermeidung von
Elektroschocks).

A Die folgenden Hinweise

betreffen nur Personen, die
ein aktives implantierbares
medizinisches Gerat tragen

(z.B. Herzschrittmacher,
Defibrillator, usw.):

Halten Sie das drahtlose
Hérgerdt oder CROS Gerat
immer mindestens 15 ¢cm
vom Implantat entfernt.
Sollten Sie eine Interferenz
bemerken, sehen Sie von
einer weiteren Nutzung des
drahtlosen Horgeréats oder
CROS Geréts ab und
wenden Sie sich an den
Hersteller des aktiven
Implantats. Beachten Sie
bitte, dass Interferenzen
auch durch Stromleitungen,
elektrostatische Entladung,
Metalldetektoren am
Flughafen usw. verursacht
werden kénnen.

Halten Sie Magneten (z.B.
Batteriewechselwerkzeug,
EasyPhone-Magnet usw.)
mindestens 15 cm vom

Implantat entfernt.
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15.2 Hinweise zur Produktsicherheit

(D CROS Gerite sind
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wasserresistent, aber nicht
wasserdicht. Sie sind robust
und widerstandsfahig gebaut,
sodass sie bei allen normalen
Alltagsaktivitdten getragen
und auch gelegentlich
extremen Bedingungen
ausgesetzt werden kénnen.
Tauchen Sie Ihr CROS Gerat
nie unter Wasser! Phonak
CROS Gerate sind nicht fir ein
langeres, kontinuierliches
Eintauchen in Wasser
geeignet und dirfen daher
nicht beim Duschen, Baden
oder Schwimmen getragen
werden. Nehmen Sie Ihr CROS
Gerat vor derartigen
Aktivitdten immer ab, damit
die empfindliche
Horgerateelektronik nicht
beschadigt wird.

@ Die Mikrofoneingdnge

dirfen niemals nass
gereinigt werden. Sie
kénnten dadurch ihre
speziellen akustischen
Eigenschaften verlieren.

Schiitzen Sie Ihr CROS
Gerat vor Hitze. (Nicht
hinter Fensterscheiben
oder im Auto liegen
lassen.) Benutzen Sie auf
keinen Fall eine Mikrowelle
oder andere Heizungs-
gerdte, um lhr CROS Gerét
zu trocknen. Fragen Sie
Ihren Hérgerateakustiker
nach geeigneten
Hilfsmitteln.

Wenn Sie Ihr CROS Gerat
nicht nutzen, lassen Sie das
Batteriefach offen, damit



eventuell eingedrungene
Feuchtigkeit entweichen
kann. Achten Sie darauf, Ihr
CROS Gerat nach Gebrauch
immer vollstdndig zu
trocknen. Bewahren Sie das
CROS Geradt an einem
sicheren, trockenen und
sauberen Ort auf.

Lassen Sie Ihr CROS Gerat
nicht fallen! Harte Stdsse
oder Schldge kénnen das
CROS Gerét beschadigen.

(@ Verwenden Sie stets neue

Batterien flr Ihr CROS
Gerat. Tritt aus einer
Batterie Flissigkeit aus,
muss diese umgehend
ersetzt werden, um
Hautirritationen zu
vermeiden. Gebrauchte
Batterien bringen Sie in das

Geschéft Ihres Horgerdte-
akustikers zuriick.

Fir CROS Gerate dirfen
nur Batterien mit max. 1,5
\olt verwendet werden.
Verwenden Sie bitte weder
Silber-Zink- noch
Lithium-lonen-Akkus, da
diese das CROS Gerét
schwer beschddigen
konnen. In der Tabelle in
Kapitel 5 finden Sie eine
genaue Beschreibung des
Batterietyps, der flr lhr
CROS Gerét geeignet ist.

Wenn Sie Ihr CROS Gerat
langere Zeit nicht
benutzen, entfernen Sie die
Batterie.
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(D Medizinische oder
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zahnmedizinische
Untersuchungen, die
Strahlung in einer der
unten beschriebenen
Formen beinhalten, kénnen
die Funktionstiichtigkeit
Ihres CROS Gerats
beeintrdchtigen. Nehmen
Sie das Gerat ab und
bewahren Sie es auBerhalb
des Untersuchungs-
zimmers/-bereichs auf,
bevor Sie sich einer der
folgenden Untersuchungen
unterziehen:

Medizinische oder
zahnmedizinische
Untersuchung mit
Rontgenstrahlen (auch
CT-Untersuchung)

® Medizinische Untersuchung

mit MRT/NMRT, in der
magnetische Felder erzeugt
werden.

CROS Gerate mussen vor
dem Passieren einer
Sicherheitsschleuse

(z.B. am Flughafen) nicht
abgenommen werden. Die
dort abgegebene
Rontgenstrahlung ist sehr
gering (wenn Gberhaupt
vorhanden), sodass Ihr
CROS Gerat nicht
beeintrachtigt wird.
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Notizen
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Ihr Horgerdteakustiker:

-

e

Hersteller:

Phonak AG
Laubisritistrasse 28
CH-8712 Stéfa
Schweiz
www.phonak.com

sonova

HEAR THE WORLD
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