Prifschein

Prifung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemag Hilfsmittelverzeichnis -
Produktgruppe ,Hérhilfen” - 13.20.22.9

Antragsteller:
Legal Manufacturer:

Label:
Typbezeichnung des Geréates:

Laubisritistr. 28, 8712 Stafa, Switzerland

Phonak

Phonak Audéo L30-R (M)

Sonova Deutschland GmbH, Geschéaftsbereich Phonak
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Sonova AG

Nr. | geforderte Eigenschaft Priifergebnis erfillt
1 Bauartnummer DHI 12874 ja
2 | Bauform HdAO mit Ex-Horer ja
3 | Energiequelle Akku mit eigener Bauform ja
4 | Analog- oder Digitaltechnik digitale Signalverarbeitung ja
5 | Mehrkanaligkeit 12-kanalige Signalverarbeitung ja
6 | frontale Schallaufnahme omnidirektionale Charakteristik, fest ja

einstellbare Richtcharakteristik und

adaptive Richtcharakteristik
7 | Hoérprogramme / Hérsituationen 4/2 ja
8 | Zusatzliche Hérprogramme / -situationen | 5 ja
9 | Rickkopplungsunterdriickung vorhanden ja

10 | Stoérschallunterdriickung vorhanden ja
11 | Ausgangsschalldruckbegrenzung vorhanden ja
12 | Verstarkung / OSPL90 max 46dB/114dB ja
13 | Frequenzmodifikation vorhanden ja
14 | Impulsschallunterdriickung nicht vorhanden ja
15 | Windgerauschunterdrlickung vorhanden ja
16 | Telefonspule nicht vorhanden ja
17 | Audioeingang (DAl) nicht vorhanden ja
18 | Datalogging vorhanden ja
19 | manuelle Bedienelemente Lautstarkesteller und/oder ja

Programmwechsel

20 | fernbedienbar ja ja

21 | Bluetooth Audio vorhanden ja

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe ,,Hérhilfen“- 13.20.22.9

vom 14. Dezember 2020 (gultig ab 01. April 2022) sind erfiillt.
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