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Használati útmutató



Vezeték nélküli típusok
Phonak CROS II-312
Phonak CROS II-13

CE-jelölés alkalmazása
2014
2014

Ez a használati útmutató a következő készülékekre 
érvényes:

 	 Ez a használati útmutató kizárólag a CROS készülékre 
vonatkozik. A hallókészülék használatára vonatkozóan 
tekintse át annak saját használati utasítását.
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Az Ön CROS készüléke

Típus
c		 CROS II-312
c		 CROS II-13

Fülilleszték
c		 Harang alakú vagy SlimTip illeszték
c		 Klasszikus fülilleszték

Elemtípus
312
13

 	 Ha egyik négyzet sincs megjelölve, és nem ismeri 
CROS készülékének típusát, kérjük, forduljon 
hallásgondozó szakemberéhez.
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Az Ön CROS készülékét a hallássegítő megoldások 
világvezető vállalata, a svájci, zürichi székhelyű 
Phonak fejlesztette ki.
 
A több évtizedes kutatás és szakértelem eredményeként 
megszületett kiváló minőségű terméket úgy terveztük, 
hogy az visszaadja a hang minden szépségét. Köszönjük, 
hogy jól választott, és kívánjuk, hogy évekig élvezze 
a hallás örömét!
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
hogy biztosan megértse, hogyan működik CROS készüléke, 
és a legjobbat tudja kihozni belőle. A készülék funkcióira 
és előnyeire vonatkozó további információkért forduljon 
hallásgondozó szakemberéhez.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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1. Rövid útmutató

Bal és a jobb oldali jelölések

Az elemek cseréje

1 2 3

Kék jelölés jelzi a bal 
oldali készüléket.

Piros jelölés jelzi 
a jobb oldali 
készüléket.

Távolítsa el a fóliát 
az új elemről.

CROS II-312 CROS II-13

Nyissa fel az 
elemtartó fedelét.

Helyezze az 
elemet az 
elemtartóba a „+” 
szimbólummal 
felfelé.
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Be- és kikapcsolás

Nyomógomb

Hangerő-szabályozó

A készüléken lévő nyomógomb 
számos funkcióval rendelkezhet. 
A nyomógomb funkcióját az 
egyedi útmutató ismerteti.

Kizárólag a CROS II-13 készülék 
esetében:
A hangerő növeléséhez nyomja 
felfelé a hangerő-szabályozót. 
A hangerő csökkentéséhez nyomja 
lefelé a hangerő-szabályozót.

KiBe
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2. A CROS készülék részei

A következő képeken a jelen használati útmutatóban 
ismertetett típusok vannak bemutatva. A következőképpen 
azonosíthatja saját készüléke típusát:
•	 Ellenőrizze „Az Ön CROS készüléke” című részt a 3. oldalon.
•	 Vagy hasonlítsa össze CROS készülékét a következő oldalon 

szereplő típusokkal. Figyeljen a hallókészülék alakjára, 
és hogy rendelkezik-e hangerő-szabályozóval.

A Phonak CROS készülék az egyoldali hallásvesztésben, 
egyoldali hallásveszteségben vagy aszimmetrikus 
hallásveszteségben szenvedő emberek számára készült. 
A készüléket a hallásveszteséggel érintett fülre helyezik, 
és az vezeték nélküli módon továbbítja a hangot a másik 
fülön lévő Phonak hallókészülék számára.

Phonak CROS II készülék + Phonak hallókészülék = 
Phonak CROS rendszer

 	 A Phonak CROS II készülékhez csak a Phonak Venture 
vagy annál újabb hallókészülékek használhatók 
vevőként.
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A CROS II 
készülékkel 
használható 
fülillesztékek

Rögzítő 
(opcionális)

Rögzítő 
(opcionális)

Nyomógomb

Nyomógomb

CROS II-312

CROS II-13

Cső

Cső

Hangszóródugasz 
(csatlakoztatott fülilleszték nélkül)

Hangszóródugasz 
(csatlakoztatott fülilleszték nélkül)

Elemtartó 
fedele

Elemtartó 
fedele

Hangerő- 
szabályozó

Harang alakú illeszték

SlimTip

Klasszikus fülilleszték*

* csak a CROS II-13 készülék esetében



10

3. �A bal és a jobb oldali CROS 
készülék jelölése

A CROS II-312 készülék esetében:
Az elemtartó kinyitásához húzza lefelé 
a készülék peremének alsó részét.

Egy piros és egy kék jelölés mutatja, hogy melyik a bal, 
és melyik a jobb oldali készülék.

Kék jelölés jelzi 
a bal oldali 
készüléket.

Piros jelölés jelzi 
a jobb oldali 
készüléket.

CROS II-312 CROS II-13
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4. Be- és kikapcsolás

Az elemtartó fedele egyben a be-/kikapcsoló gomb is.

1

2

Zárt elemtartófedél = 
a CROS készülék be 
van kapcsolva

Nyitott elemtartófedél = 
a CROS készülék ki van 
kapcsolva
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5. Elemek

1 2 3

Távolítsa el a 
fóliát az új 
elemről.

Nyissa fel az 
elemtartó fedelét.

Helyezze az elemet 
az elemtartóba a 
„+” szimbólummal 
felfelé.

Alacsony töltöttség: Ha a CROS készülék elemének 
alacsony a töltöttsége, két sípjel, majd egy dallam  
hallható. Körülbelül 30 perce van, hogy kicserélje az 
elemet (ez az elemtől függően változhat). Javasoljuk, 
hogy mindig legyen kéznél egy új elem.

 	 Ha az elemtartó fedelét nehéz becsukni: Ellenőrizze, 
hogy az elem helyesen van-e behelyezve és a „+” 
szimbólum felfelé néz-e. Ha nem megfelelően helyezi 
be az elemet, a CROS készülék nem fog működni, 
és károsodhat az elemtartó fedele.
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Típus

 

CROS II-312

CROS II-13

Cink- 
levegő 
elem 
mérete

312

13

A csomago-
láson lévő 
színjelölés 

barna

narancs

IEC- 
kód

 

PR41

PR48

ANSI- 
kód

 

7002ZD

7000ZD

Csereelem
A CROS készülék cink-levegő elemmel működik. 
A következőképpen választhatja ki a megfelelő 
méretű (312-es vagy 13-as méretű) elemet:
•	 Ellenőrizze „Az Ön CROS készüléke” című részt 

a 3. oldalon.
•	 Ellenőrizze a jelölést az elemtartó fedelének belsején.
•	 Tekintse át a következő táblázatot.

 	 Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő (cink-levegő) 
típusú elemet használja CROS készülékéhez. Kérjük, 
a 15.2. fejezetben található további termékbiztonsági 
tudnivalókat is olvassa el.
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6. A CROS készülék felhelyezése

6.1. �A harang alakú vagy SlimTip illesztékkel ellátott 
CROS készülék felhelyezése

1

2

3

Helyezze a CROS készüléket a füle 
mögé.

Helyezze a fülillesztéket 
hallójáratába.

Ha a fülillesztékhez egy rögzítő 
is csatlakoztatva van, helyezze 
azt a fülkagylóüregbe a CROS 
készülék rögzítéséhez.
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6.2. �A klasszikus fülillesztékkel ellátott CROS II-13 
készülék felhelyezése

1

2

3

Emelje a fülillesztéket a füléhez, 
és helyezze a hallójárati részt 
a hallójáratba.

Helyezze a CROS készüléket 
a füle mögé.

Helyezze a fülilleszték felső részét 
a fülkagylóüreg felső részébe.
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7. A CROS készülék eltávolítása

1
Húzza meg a cső ívelt részét, 
és vegye ki a CROS készüléket 
a fül mögül.

7.1. �A harang alakú vagy SlimTip illesztékkel ellátott 
CROS készülék eltávolítása

	 Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a készülék 
eltávolításakor, a fülilleszték a hallójáratban marad. 
Abban a valószínűtlen esetben, ha a fülilleszték 
beszorulna a hallójáratba, a biztonságos eltávolítás 
érdekében mindenképpen keressen fel egy 
szakorvost.
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7.2. �A klasszikus fülillesztékkel ellátott CROS II-13 
készülék eltávolítása

1

2

Emelje a készüléket a füle 
felső része fölé.

Fogja meg a fülében lévő 
fülillesztéket, és finoman 
vegye ki a füléből.

 	 A CROS készülék eltávolítása során ne a csőnél fogja 
meg a készüléket.
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8. Nyomógomb

A CROS készüléken lévő 
nyomógomb számos 
funkcióval rendelkezhet, 
illetve inaktív is lehet.  
Ez a CROS készülék 
programozásától függ, 
és az egyedi 
„Hallókészülék-
útmutatóban” van 
feltüntetve. Ezért a 
dokumentumért forduljon 
hallásgondozó 
szakemberéhez.
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9. Hangerő-szabályozó

Kizárólag a CROS II-13 
készülék esetében:
A hangerő növeléséhez 
nyomja felfelé a 
hangerő-szabályozót. 
A hangerő 
csökkentéséhez nyomja 
lefelé a hangerő-
szabályozót.  
A CROS készüléken lévő 
hangerő-szabályozó 
számos funkcióval 
rendelkezhet, illetve 
inaktív is lehet. Ez a 
programozásától függ, és 
az egyéni „Hallókészülék-
útmutatóban” van 
feltüntetve. Ezért a 
dokumentumért 
forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.
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10. Ápolás és karbantartás

A CROS készülék alapos és rendszeres ápolása hozzájárul 
a készülék kimagasló teljesítményéhez és hosszú 
élettartamához.  
 
Kérjük, a következő előírásokat tekintse iránymutatónak. 
A termék biztonságos használatára vonatkozó további 
információkat lásd a 15.2. fejezetben.

Általános tudnivalók
Hajlakk és kozmetikai termékek használata előtt távolítsa 
el a CROS készüléket a füléből, mert ezek a termékek 
károsíthatják a készüléket.

Ha nem használja a CROS készüléket, hagyja nyitva az 
elemtartó fedelét, hogy elpárologhasson az esetleges 
nedvesség. Használat után mindig teljesen szárítsa meg 
a CROS készüléket. Biztonságos, száraz és tiszta helyen 
tárolja.
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A CROS készülék vízzel, izzadtsággal és porral szemben 
ellenálló, a következő feltételek teljesülése esetén:
•	 Az elemtartó fedél teljesen le van zárva. Az elemtartó 

fedelének lezárásakor ügyeljen, nehogy idegen tárgy, 
például haj szoruljon alá.

•	 Ha a készüléket víz, izzadság vagy por éri, meg kell 
tisztítani és meg kell szárítani.

•	 A CROS készülék használata és karbantartása során a 
jelen használati útmutatóban leírtak szerint kell eljárni.

 	 Ha CROS készülékét vízben vagy víz környezetében 
használja, az elemekhez irányuló légáramlás 
csökkenhet, és a készülék működése leállhat. 
Ha CROS készüléke a vízzel való érintkezés után 
nem működik tovább, tekintse át a 14. fejezetben 
található hibaelhárítási lépéseket.
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Naponta
Nézze meg, hogy nem maradt-e fülzsír vagy nedvesség 
a (harang alakú vagy SlimTip) fülillesztéken. Tisztítsa 
meg a felületeket szöszmentes kendővel, vagy használja 
a kemény tokban található kis kefét. A CROS készülék 
tisztításához soha ne használjon háztartási tisztítószereket, 
szappant stb. Nem ajánlott a vízzel való leöblítés. 
Ha a CROS készülék erőteljesebb tisztítást igényel, 
kérjen tanácsot és tájékoztatást hallásgondozó 
szakemberétől a szárító kapszulákkal kapcsolatban.

Hetente
Tisztítsa meg a (harang alakú vagy SlimTip) fülillesztéket 
puha, nedves ronggyal vagy kifejezetten hallókészülékekhez 
való tisztítókendővel. A karbantartásra vonatkozó 
részletesebb útmutatásért és az alapvetőnél alaposabb 
tisztításra vonatkozó tanácsokért forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

Havonta
Ellenőrizze, hogy nincs-e elszíneződés, keményedés vagy 
repedés a csövön. Ha ilyen változást tapasztal, ki kell cserélni 
a csövet. Kérje hallásgondozó szakembere segítségét.
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11. Szerviz és jótállás

Helyi jótállás
A CROS készülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön 
a hallásgondozó szakembertől a helyi jótállási 
feltételekről.

Nemzetközi jótállás
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi jótállást 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott jótállás a CROS készülék 
gyártási és anyaghibáira vonatkozik, és nem érvényes 
a tartozékokra, például elemekre, csövekre, 
fülillesztékekre és külső vevőegységekre. A jótállás 
csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása 
esetén érvényesíthető.

A nemzetközi jótállás nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésével kapcsolatos nemzeti 
törvényekben foglaltaknak megfelelően jogosult.
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A jótállás korlátozása
Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy 
karbantartás, vegyi anyagok hatása vagy túlzott 
erőhatások miatt bekövetkezett károsodásra. 
Harmadik fél által vagy felhatalmazás nélkül végzett 
szervizelésből eredő károk esetén a jótállás érvénytelenné 
és alkalmazhatatlanná válik. Ez a jótállás nem terjed 
ki a hallásgondozó szakember által a munkahelyén 
végzett javításokra.

Sorozatszám:

A vásárlás dátuma:

Felhatalmazott hallásgondozó 
szakember (bélyegző/aláírás):
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Európa:
Megfelelőségi nyilatkozat  
A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék 
megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó,  
93/42/EGK jelű irányelv, valamint a rádióberendezésekre  
és távközlő végberendezésekre vonatkozó, 1999/5/EK  
jelű irányelv követelményeinek. A Megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a gyártótól vagy a Phonak  
helyi képviselőjétől igényelhető; az elérhetőségekért 
tájékozódjon a www.phonak.com weboldalon található 
Phonak worldwide (Phonak telephelyek világszerte) 
listában.

Ausztrália:
Beszállítói kód		   N15398

Új-Zéland:
Beszállítói kód		  Z1285 

12. �A megfelelőségre vonatkozó 
tudnivalók
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A 2. oldalon felsorolt vezeték nélküli típusok a következő 
tanúsítvánnyal rendelkeznek:

Phonak CROS II-312
USA 	 FCC-azonosító: KWC-WHSRIC2 
Kanada 	 IC-azonosító: 2262A-WHSRIC2

Phonak CROS II-13
USA 	 FCC-azonosító: KWC-WHSRIC4 
Kanada 	 IC-azonosító: 2262A-WHSRIC4
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1. megjegyzés:
A készülék megfelel az FCC-szabályok 15-ös részének és 
az Industry Canada RSS-210 jelű szabványának. A készülék 
működtetése a következő két feltétel teljesülése esetén 
lehetséges:
1.	a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2.	a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, 
a működését nemkívánatos módon befolyásoló 
interferenciát is.

2. megjegyzés:
A készüléken a Phonak kifejezett engedélye nélkül végzett 
módosítások és változtatások érvényteleníthetik a készülék 
működtetésére vonatkozó FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:
Ezt a készüléket az FCC-szabályok 15-ös része és az 
Industry Canada ICES-003 jelű szabványa értelmében a „B” 
osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékekkel 
összevetve tesztelték, és a készülék megfelelt a tesztelés 
során. Ezeknek a határértékeknek az a célja, hogy 
a készülék lakókörnyezetben való alkalmazása esetén 
ésszerűen elvárható mértékű védelmet biztosítsanak 
a káros interferencia ellen.  
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Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ 
és sugározhat, és ha nem az utasításokkal összhangban 
telepítik és használják, károsan zavarhatja a vezeték nélküli 
adatátvitelt. Nem garantálható azonban, hogy egy adott 
helyen való alkalmazás esetén nem keletkezik interferencia. 
Ha a készülék káros interferenciát okoz rádió- és 
televíziókészülékekben – ami a készülék be- és 
kikapcsolásával ellenőrizhető –, akkor a felhasználónak 
törekednie kell az interferencia megszüntetésére a 
következő módszerek segítségével:
•	 a vevőantenna elfordítása vagy áthelyezése;
•	 a készülék és a vevőegység közötti távolság növelése;
•	 a készülék csatlakoztatása egy olyan fali aljzathoz, amely 

a vevőegységétől eltérő áramkörön van;
•	 a kereskedő vagy egy tapasztalt, rádió- és 

televíziókészülékekkel foglalkozó szakember felkeresése.
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A CE-jelöléssel a Phonak AG igazolja, hogy 
ez a Phonak termék – a tartozékokkal együtt – 
megfelel az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó, 93/42/EGK jelű irányelv, valamint 
a rádióberendezésekre és távközlő 
berendezésekre vonatkozó, 1999/5/EK jelű 
R&TTE irányelv követelményeinek. A CE-jelölést 
követő számok azon minősítő szervezetek kódjai, 
amelyek a minősítést végezték a fent említett 
irányelveknek megfelelően.

Ez a szimbólum jelzi, hogy az ebben a használati 
utasításban ismertetett termékek megfelelnek 
az EN 60601-1 szabvány „B” típusú páciensoldali 
alkatrészekre vonatkozó követelményeinek. 
A készülék felülete „B” típusú páciensoldali 
alkatrésznek minősül.

Az 93/42/EGK jelű európai irányelv 
követelményeinek megfelelően jelzi az 
orvostechnikai eszköz gyártóját.

13. 	�Tudnivalók és a szimbólumok 
ismertetése
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Elektromágneses és rádiókommunikációs 
megfelelőségi címke, Ausztrália.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a felhasználónak 
el kell olvasnia és szem előtt kell tartania a 
használati útmutatóban foglalt vonatkozó 
információkat.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a felhasználónak 
figyelembe kell vennie a használati útmutatóban 
szereplő, vonatkozó figyelmeztető megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonságosságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

A termék a kivitelezésének köszönhetően 
rendeltetésszerű használat esetén 
problémamentesen és korlátozások nélkül 
alkalmazható, amennyiben a használati 
útmutató ellenkező információt nem tartalmaz.

Működési
feltételek
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Szállítási és tárolási hőmérséklet:  
-20 °C és +60 °C között.

Szállítási páratartalom: Max. 90%  
(nem lecsapódó). Tárolási páratartalom: 
Használaton kívül 0% és 70% között.  
A készülék használat utáni szárítására  
vonatkozó utasításokat lásd a 15.2. fejezetben. 

Légköri nyomás: 200 hPa és 1500 hPa között

Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló szimbólum 
arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a készülék 
nem dobható a háztartási hulladékok közé.  
A régi és használaton kívüli készüléket az 
elektronikus hulladékok számára fenntartott 
hulladéklerakó helyeken vagy hallásgondozó 
szakemberénél adhatja le ártalmatlanításra.  
A helyes hulladékkezeléssel elkerülhető  
a környezet károsítása és az egészség 
veszélyeztetése.



32

14. Hibaelhárítás

A probléma oka
Az elem lemerült

Az elem nem megfelelően van 
behelyezve

A CROS készülék ki van kapcsolva

A hallókészülék ki van kapcsolva

Azt jelzi, hogy a hallókészülék 
elemének töltöttsége alacsony

Azt jelzi, hogy a CROS készülék 
elemének töltöttsége alacsony

Nedvesség a hallókészülék vagy  
a CROS készülék elemén

Probléma
Nem működik a CROS készülék

A hallókészülékben két sípoló 
hangjelzés hallható

A hallókészülékben két sípjel,  
majd egy dallam  hallható

A hang ki- és bekapcsol 
(szakaszosan)

  	 Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért keresse fel 
hallásgondozó szakemberét.
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Teendő
Cserélje ki az elemet (1. és 5. fejezet)

Helyezze be megfelelően az elemet (1. és 5. fejezet)

Kapcsolja be a CROS készüléket azáltal, hogy teljesen lezárja az elemtartó 
fedelét (4. fejezet)

Kapcsolja be a hallókészüléket azáltal, hogy teljesen lezárja az elemtartó 
fedelét (szükség esetén tekintse át a hallókészülék használati útmutatóját) 

Cserélje ki a hallókészülék elemét 30 percen belül (szükség esetén tekintse 
át a hallókészülék használati útmutatóját)

Cserélje ki a CROS készülék elemét 30 percen belül (1. és 5. fejezet)

Törölje át a hallókészülék és a CROS készülék elemeit és házát egy száraz 
kendővel
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Kérjük, a CROS készülék használata előtt olvassa 
el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

A CROS készülék nem képes helyreállítani a normál hallást, 
és nem képes sem megelőzni, sem javítani a szervi eredetű 
halláskárosodást. Ha csak ritkán használja, nem tudja teljes 
mértékben kihasználni a készülék által kínált lehetőségeket. 
A CROS készülék használata csupán a hallásjavítás része, 
kiegészítésképpen szükség lehet hallástanításra és a szájról 
olvasás tanítására.

15. �A biztonságra vonatkozó fontos 
tudnivalók
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	 A CROS készülék a jobban 
halló fülön lévő 
hallókészülékbe való 
hangtovábbításra szolgál, 
így kompenzálva 
a halláskárosodást. 
A – speciálisan az adott 
hallásveszteségre 
programozott – CROS 
készüléket csak az a személy 
használhatja, akinek készült. 
Más személy nem 
használhatja, mert 
károsíthatja vele a hallását.

	 A CROS rendszer Phonak 
által kifejezetten nem 
jóváhagyott változtatása 
és módosítása nem 
engedélyezett. Az ilyen 
változtatások következtében 
megsérülhet a füle vagy 
károsodhat a CROS rendszer.

	 Ne használja a CROS 
készüléket robbanásve-
szélyes területen 
(robbanásveszélyes bányák 
vagy ipari területek, 
oxigéndús környezet, 
gyúlékony anesztetikumok 
környezete), illetve ahol 
tilos az elektronikus 
eszközök használata.

	 A hallókészülékben lévő 
elemek lenyelés esetén 
mérgező hatásúak! 
Tartsa távol gyermekektől, 
értelmi fogyatékkal élőktől 
és házi kedvencektől. 
Ha az elemek lenyelése 
mégis megtörténne, 
azonnal forduljon orvoshoz!

15.1. Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések
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	 Ha fájdalmat érez a 
fülében vagy a füle 
mögött, ha begyullad 
a füle, ha bőrirritációt 
vagy gyors fülzsír-
felhalmozódást tapasztal, 
forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez vagy 
orvosához.

	 Nagyon ritkán előfordulhat, 
hogy amikor kihúzza 
a hangvezető csövet 
a füléből, a fülilleszték 
a hallójáratban marad. 
Abban a valószínűtlen 
esetben, ha a fülilleszték 
beszorulna a hallójáratba, 
a biztonságos eltávolítás 
érdekében mindenképpen 
keressen fel egy orvost.

	 A hallási programok 
iránymikrofon 
üzemmódban csökkentik 
a háttérzajokat. Tartsa 
szem előtt, hogy a rendszer 
részben vagy akár teljesen 
elnyomja a háta mögül 
érkező figyelmeztető 
jelzéseket és zajokat, 
például az autók hangját.

	 A CROS készülék nem 
alkalmas 36 hónaposnál 
fiatalabb gyermekek általi 
használatra. Olyan apró 
alkatrészeket tartalmaz, 
amelyek fulladást 
okozhatnak, ha egy 
gyermek lenyeli őket. Tartsa 
távol gyermekektől, értelmi 
fogyatékkal élőktől és házi 
kedvencektől. Lenyelés 
esetén azonnal forduljon 
orvoshoz vagy menjen 
kórházba.
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	 Kizárólag a megfelelő 
IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket 
szabad a hallókészülékhez 
csatlakoztatni. Az áramütés 
elkerülése érdekében 
kizárólag a Phonak AG által 
jóváhagyott tartozékokat 
használjon.

	 A következők kizárólag 
olyan személyekre 
vonatkoznak, akik aktív 
beültethető orvosi 
eszközökkel rendelkeznek 
(pl. pacemakerek, 
defibrillátorok stb.):

	 Tartsa a vezeték nélküli
	 hallókészüléket vagy a 

CROS készüléket legalább 
15 cm-es távolságra az 
aktív implantátumtól.  

Ha bármilyen interferenciát 
észlel, ne használja 
a vezeték nélküli 
hallókészülékeket, se a 
CROS készüléket, és lépjen 
kapcsolatba az aktív 
implantátum gyártójával. 
Ügyeljen arra, hogy 
hálózati vezetékek, 
elektrosztatikus kisülések, 
repülőtéri fémdetektorok 
stb. szintén okozhatnak 
interferenciát.

	 Tartsa a mágneses 
alkatrészeket (pl. az elem

	 kezelésére szolgáló eszközt, 
az EasyPhone mágnest stb.) 
legalább 15 cm-es 
távolságra az aktív 
implantátumtól.

•	

•	
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	 A Phonak CROS készülékek 
vízállóak, de nem vízhatlanok. 
Úgy lettek kialakítva, hogy 
ellenálljanak normál 
tevékenységeknek, és 
alkalmanként előforduló, 
véletlenszerű szélsőséges 
körülmények hatásának. 
Soha ne merítse vízbe a CROS 
készüléket! A Phonak CROS 
készülékek nem úgy vannak 
kialakítva, hogy hosszú 
ideig folyamatosan vízbe 
meríthetők legyenek pl. úszás 
vagy fürdés közben. Ilyen 
tevékenységek előtt mindig 
vegye ki a CROS készüléket, 
mert az érzékeny elektronikus 
alkatrészeket tartalmaz.

	 Soha ne mossa ki a 
mikrofonbemeneteket. 
Ellenkező esetben azok 
elveszíthetik különleges 
akusztikai tulajdonságaikat.

15.2. A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

	 Óvja a hőtől a CROS 
készüléket (soha ne hagyja 
ablak közelében vagy 
autóban). A CROS készülék 
megszárításához soha ne 
használjon mikrohullámú és 
egyéb melegítőeszközöket. 
Az alkalmazható szárítási 
módszereket illetően 
érdeklődjön hallásgondozó 
szakemberétől.

	 Ha nem használja a CROS 
készüléket, hagyja nyitva az 
elemtartó fedelét, hogy 
elpárologhasson az 
esetleges nedvesség. 
Használat után mindig 
teljesen szárítsa meg a 
CROS készüléket. A CROS 
készüléket biztonságos, 
száraz és tiszta helyen 
tárolja.
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	 Ne ejtse le a CROS 
készüléket! A CROS 
készülék károsodhat, ha 
kemény felületre ejtik.

	 Mindig új elemeket 
használjon a CROS 
készülékhez. Abban az 
esetben, ha az elem 
szivárog, a bőrirritáció 
elkerülése érdekében 
azonnal cserélje ki egy újra. 
A használt elemeket 
ártalmatlanításra 
visszajuttathatja 
hallásgondozó 
szakemberéhez.

	 A CROS készülékhez 
használt elemek 
feszültsége nem haladhatja 
meg az 1,5 V-ot. Kérjük, 
ne használjon ezüst-cink 
vagy Li-ion (lítiumion) 
újratölthető 
akkumulátorokat, mivel 
ezek súlyosan károsíthatják 
a CROS készüléket. 
Az 5. fejezetben található 
táblázatban látható, hogy 
pontosan milyen típusú 
elem szükséges az Ön 
CROS készülékébe.

	 Ha hosszú ideig nem 
használja a CROS 
készüléket, vegye ki 
az elemet.
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	 Egyes speciális orvosi vagy 
fogászati vizsgálatok, 
ideértve az alábbiakban 
leírt sugárzástípusokat, 
károsan befolyásolhatják a 
CROS készülék működését. 
Vegye le készülékét, és 
hagyja a vizsgálószobán/-
területen kívül, mielőtt a 
következő vizsgálatokon 
venne részt:

	 Orvosi vagy fogorvosi 
röntgenvizsgálat 
(CT-vizsgálat is).

	 Mágneses mezőt generáló 
orvosi MRI/NMRI 
vizsgálatok. 

	 A CROS készüléket nem kell 
levennie, amikor biztonsági 
kapun megy át 
(repülőtéren stb.). Ha 
egyáltalán használnak 
röntgensugarat, az nagyon 
alacsony dózisú, ami nincs 
hatással a CROS készülékre.

	 Ne használja a CROS 
készüléket olyan helyen, 
ahol tilos az elektronikus 
eszközök használata.

•	

•	

•	
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Megjegyzések
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Phonak AG
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Az Ön hallásgondozó szakembere: 


