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Модели с беспроводными функциями
Phonak CROS B-312
Phonak CROS B-13

Данное руководство действительно 
для следующих моделей:

Ваше устройство CROS

Модель
c		 CROS B-312
c		 CROS B-13

Ушной вкладыш
c		 Стандартный или SlimTip
c		 Классический индивидуальный

Тип батарейки
312
13

 	 Если ни одна из моделей не отмечена, обратитесь 
к вашему специалисту по слухопротезированию.

 	 Данное руководство по эксплуатации относится 
только к устройству CROS. Инструкции, относя
щиеся к слуховому аппарату, вы можете найти в 
руководстве по эксплуатации слухового аппарата

Технические характеристики

Параметр / Модель CROS B-312 CROS B-13
Диапазон частот (Гц) 100-11000 100-11000

Тип батареи 312 13

Радиус действия (см) 18 18

Частота дискретизации (кГц) 22,05 22,05
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Ваше устройство CROS разработано швейцарским брендом 
Phonak, который входит в группу компаний Sonova, – 
одним из мировых лидеров в области слухопротезирова-
ния, с головным офисом в Цюрихе (Швейцария).
 
Это премиальное устройство создано в результате 
десятилетий кропотливых исследований. Мы благода-
рим вас за прекрасный выбор и желаем многих лет 
наслаждения их великолепным звучанием!
 
Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство, 
чтобы узнать обо всех возможностях вашего устройства 
CROS. Более подробную информацию вы сможете 
получить, обратившись к специалисту по слухопроте
зированию.

Phonak – жизнь в действии!
www.phonak.ru
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1. Краткое руководство

Маркировка левого и правого устройства Включение и выключение

Замена батареек
Переключатель

Регулятор громкости
1 2 3

Синяя маркировка для 
левого устройства.

Красная маркировка 
для правого 
устройства.

Снимите 
защитную пленку 
с новой батарейки 
и подождите 
2 минуты.

CROS B-312 CROS B-13

Откройте дверцу 
батарейного 
отсека.

Вставьте бата-
рейку в держа-
тель так, чтобы 
символ «+» был 
обращен вверх.

Переключатель может выполнять 
различные функции. Попросите 
специалиста по слухопротезирова-
нию снабдить вас индивидуальными 
инструкциями.

Только для CROS B-13:
Чтобы увеличить громкость, смести-
те регулятор громкости вверх. Чтобы 
уменьшить громкость, сместите 
регулятор громкости вниз.

Выкл.Вкл.
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2. Компоненты устройства CROS

Ниже изображены модели слуховых аппаратов, описан-
ные в данном руководстве. Чтобы узнать вашу модель:
•	 Проверьте, какая модель отмечена в разделе 

«Ваше устройство CROS» на с. 3.
•	 Сравните ваше устройство CROS с рисунками. Обра-

тите внимание на форму устройства и наличие или 
отсутствие регулятора громкости.

Устройство Phonak CROS предназначено для компенса-
ции односторонней глухоты, односторонней тугоухости 
или асимметричного нарушения слуха. Устройство 
размещают на стороне глухого (хуже слышащего) уха, 
откуда звук передается в слуховой аппарат Phonak, 
расположенный на противоположной стороне.

Устройство Phonak CROS B + Слуховой аппарат Phonak = 
Система Phonak CROS

Возможные 
варианты 
вкладышей 
для устройства 
CROS B

Фиксатор 
(опция)

Фиксатор 
(опция)

Переключатель

Переключатель

CROS B-312

CROS B-13

Трубочка

Трубочка

Муляж динамика:
(без вкладыша)

Муляж динамика:
(без вкладыша)

Дверца 
батарейно-
го отсека

Дверца 
батарейно-
го отсека

Регулятор 
громкости

Стандартный

SlimTip

Классический 
индивидуальный* 	 В качестве приемника совместно с Phonak CROS B 

может использоваться только слуховой аппарат 
Phonak Belong™.

* только для CROS B-13
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3. �Маркировка левого и правого 
устройства CROS

4. Включение и выключение

Дверца батарейного отсека выполняет функцию 
выключателя.

1

2

Только для CROS B-312:
Чтобы открыть дверцу батарейного 
отсека, потяните вниз за выступ 
в нижней части устройства.

Чтобы включить устройство 
CROS, закройте дверцу

Чтобы выключить устройство 
CROS, откройте дверцу

На устройства нанесена красная или синяя маркировка. 
Она соответствует правому или левому устройству.

CROS B-312 CROS B-13

Синяя маркиров-
ка для левого 
устройства.

Красная 
маркировка 
для правого 
устройства.
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5. Батарейки

1 2 3

Снимите защит-
ную пленку с 
новой батарейки 
и подождите 
2 минуты.

Откройте дверцу 
батарейного 
отсека.

Вставьте бата-
рейку в держа-
тель так, чтобы 
символ «+» был 
обращен вверх.

Запасные батарейки
Это устройство CROS использует воздушно-цинковые 
батарейки. Чтобы узнать, какой тип батарейки 
(312 или 13) используется в вашем устройстве:
•	 Проверьте, какая модель отмечена в разделе 

«Ваше устройство CROS» на с. 3.
•	 Проверьте маркировку на внутренней стороне дверцы 

батарейного отсека.
•	 Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

 	 Если, закрывая дверцу батарейного отсека, вы чув-
ствуете сопротивление, проверьте правильность 
установки батарейки (символ «+» должен быть об-
ращен в ту же сторону, что и символ «+» на дверце 
батарейного отсека). При неправильной установке 
батарейки устройство CROS не будет работать, 
а дверца батарейного отсека может сломаться.  	 Убедитесь, что вы пользуетесь батарейками нужно-

го типа (воздушно-цинковыми). Дополнительная 
информация о безопасности продукции приведе-
на в Разделе 13.2.

Модель

CROS B-312

CROS B-13

Тип воздушно-
цинковой 
батарейки

312

13

Цветовая 
маркировка 
на упаковке

коричневая

оранжевая

Код 
IEC

PR41

PR48

Код 
ANSI

7002ZD

7000ZD

	 Низкий заряд батарейки: Если батарейка устройства 
CROS разряжена, вы услышите двойной гудок, а затем 

мелодию   . Постарайтесь заменить батарейку в те-
чение 30 минут (оставшееся до полного разряда вре-
мя может зависеть от используемой батарейки). Реко-
мендуем всегда иметь при себе запасные батарейки.
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6. Надевание устройства CROS

6.1 �Надевание устройства CROS со стандартным 
вкладышем или SlimTip

1

2

3

Поместите устройство CROS 
за ухо.

Введите ушной вкладыш 
в слуховой проход.

Если вкладыш снабжен фиксато-
ром, поместите его в углубление 
ушной раковины для надежной 
фиксации устройства CROS.

6.2 �Надевание устройства CROS с классическим 
индивидуальным вкладышем

1

2

3

Поднесите ушной вкладыш к уху 
и введите его канальную часть 
в слуховой проход.

Поместите устройство CROS 
за ухо.

Введите верхнюю часть вклады-
ша в верхнее углубление ушной 
раковины.
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7. Снятие устройства CROS

1
Извлеките вкладыш из слухо-
вого прохода, потянув 
за изгиб трубочки, и снимите 
устройство CROS с уха.

 	В крайне маловероятном случае вкладыш может 
остаться в слуховом проходе. Для безопасного 
извлечения вкладыша обратитесь к врачу.

 	 При снятии устройства CROS старайтесь не тянуть 
за трубочку.

7.1 �Снятие устройства CROS со стандартным 
вкладышем или SlimTip

7.2 Снятие устройства CROS с классическим 
индивидуальным вкладышем

1

2

Приподнимите устройство 
над ухом.

Ухватите вкладыш пальцами 
и аккуратно извлеките его 
из уха.
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8. Переключатель 9. Регулятор громкости

Переключатель может 
выполнять различные 
функции или же может 
быть отключен. Это за-
висит от того, как было 
запрограммировано 
ваше устройство CROS. 
Попросите специалиста 
по слухопротезирова-
нию распечатать для вас 
индивидуальную ин-
струкцию к вашему 
устройству CROS.

Только для CROS B-13:
Чтобы увеличить гром-
кость, сместите 
регулятор громкости 
вверх. Чтобы уменьшить 
громкость, сместите 
регулятор громкости 
вниз. Регулятор громко-
сти вашего устройства 
CROS может выполнять 
различные функции 
или же может быть 
отключен. Это зависит 
от того, как было запро-
граммировано ваше 
устройство CROS. 
Попросите специалиста 
по слухопротезирова-
нию распечатать для ц 
индивидуальную ин-
струкцию к вашему 
устройству CROS.
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•	 Дверца батарейного отсека полностью закрыта. 
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов 
(например, волос) между дверцей и корпусом 
слухового аппарата.

•	 После воздействия воды, пота и пыли устройство 
очищено и просушено.

•	 Уход за устройством CROS и его эксплуатация 
осуществляются в соответствии с правилами, приве-
денными в данном руководстве.

 	 Вода может привести к прекращению доступа 
воздуха в батарейный отсек и отключению 
устройства CROS. Если после контакта с водой 
ваше устройство CROS перестало работать, 
обратитесь к Разделу 12 «Поиск и устранение 
неисправностей».

10. Уход и эксплуатация

Правильный и регулярный уход за устройством CROS 
способствует его долгой и исправной работе.  
 
Пожалуйста, выполняйте приведенные ниже рекомен-
дации. Дополнительная информация о безопасности 
продукции приведена в Разделе 13.2.

Общие сведения
Перед использованием лака для волос или нанесением 
косметики снимайте устройство CROS с уха, т.к. эти 
вещества могут повредить его.

Если вы не пользуетесь устройством CROS, оставьте 
дверцу батарейного отсека открытой для испарения 
влаги. Не забывайте полностью просушивать устройство 
CROS после использования. Храните его в безопасном, 
сухом и чистом месте.

Ваше устройство CROS устойчиво к воздействию воды, 
пота и пыли при соблюдении следующих условий:
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Ежедневно
Проверяйте, нет ли остатков ушной серы и влаги в ушном 
вкладыше. Очищайте поверхности безворсовой тканью 
или щеточкой, прилагаемой к устройству. Никогда не 
пользуйтесь бытовыми чистящими средствами, мылом 
и т. д. для ухода за устройством CROS. Не рекомендуется 
ополаскивать устройство водой. Если необходима более 
тщательная очистка устройства CROS, обратитесь к специ-
алисту по слухопротезированию за советом и информа-
цией о фильтрах или осушающих капсулах.

Еженедельно
Чистите вкладыш мягкой влажной тканью или специаль-
ной тканью для ухода за слуховыми аппаратами. Более 
подробную информацию об уходе за устройством можно 
получить у специалиста по слухопротезированию.

Ежемесячно
Проверяйте трубочку на наличие изменения цвета, 
затвердения или трещин. Если это произошло, необходи-
мо заменить трубочку. Обратитесь к специалисту 
по слухопротезированию.

11. 	Используемые символы

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Символ CE подтверждает, что данная продукция 
Phonak соответствует требованиям Директивы по 
медицинским устройствам 93/42/EEC, а также 
требованиям Директивы по радио- и телекомму-
никационному оборудованию 1999/5/EC. Цифры 
после символа CE соответствуют коду учрежде-
ния, проводившего сертификацию в соответствии 
с вышеуказанными директивами. 

Данный символ указывает, что описываемая в 
настоящем руководстве продукция соответствует 
требованиям, предъявляемым к деталям, нахо-
дящимся в непосредственном контакте с пациен-
том (Тип В согласно EN 60601-1). Поверхность 
слухового аппарата относится к деталям типа В, 
находящимся в непосредственном контакте с па-
циентом.

Указывает производителя медицинского устрой-
ства в соответствии с Директивой Евросоюза 
93/42/EEC.
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Условия 
эксплуа-
тации

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Номер по каталогу производителя, присваиваемый 
для идентификации медицинского устройства.

Температура при транспортировке и хранении: 
от -20°С до +60°С.

Влажность при транспортировке: до 90%  
(без конденсации). Влажность при хранении: 
от 0% до 70% (без эксплуатации). Информация 
о просушивании слухового аппарата после 
использования приведена в разделе 15.2. 

Атмосферное давление: от 200 гПА до 1500 гПа

Символ перечеркнутого мусорного бака означает, 
что данный слуховой аппарат нельзя утилизиро-
вать как бытовые отходы. Утилизация устаревших 
или неиспользуемых слуховых аппаратов произ-
водится в соответствии с правилами утилизации 
электронных отходов. вы можете обратиться за со-
ветом к специалисту. Правильная утилизация за-
щищает окружающую среду и здоровье людей.

Беречь от влаги в процессе транспортировки.

Данным символом отмечена важная информа-
ция, которую необходимо прочитать и принять 
к сведению.

Этим символом отмечены предупреждения, на 
которые следует обратить внимание при озна-
комлении с руководством по эксплуатации.

Важная информация по эксплуатации и безо-
пасности продукции.

Конструкция данного устройства предполагает 
его бесперебойное функционирование при 
использовании по назначению, за исключением 
специально оговоренных случаев.

Серийный номер, присваиваемый производите-
лем для идентификации конкретного медицин-
ского устройства. 



26 27

Причина
Батарейка разряжена

Батарейка установлена неправильно

Устройство CROS выключено

Слуховой аппарат выключен

 

Индикация разряда батарейки 
слухового аппарата 

Индикация разряда батарейки 
устройства CROS 
 

Попадание влаги на батарейку 
слухового аппарата или устройства 
CROS

12. �Поиск и устранение 
неисправностей

	 Если проблема не устранена, обратитесь за помощью 
к специалисту по слухопротезированию

Проблема
Устройство CROS 
не работает

 

Слуховой аппарат издает 
двойной гудок 

Слуховой аппарат издает 
двойной гудок, а затем 
воспроизводит мелодию 

Звук попеременно 
включается и выключается

Устранение
Замените батарейку (разделы 1 + 5)

Правильно установите батарейку (разделы 1 + 5)

Включите устройство CROS, полностью закрыв дверцу 
батарейного отсека (раздел 4)

Включите слуховой аппарат, полностью закрыв дверцу батарейного 
отсека (при необходимости обратитесь к руководству  
по эксплуатации слухового аппарата)

Замените батарейку слухового аппарата в течение ближайших 
30 минут (при необходимости обратитесь к руководству по эксплуа-
тации слухового аппарата)

Замените батарейку устройства CROS в течение 
ближайших 30 минут (разделы 1 + 5) 
 

Протрите батарейку и корпус слухового аппарата 
и устройства CROS сухой тканью
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Перед использованием устройства CROS, пожалуйста, 
ознакомьтесь с нижеследующей информацией.

Устройство CROS не восстанавливает естественный слух, 
не предотвращает и не уменьшает потерю слуха, вызванную 
органическими причинами. Нерегулярное ношение 
приводит к недостаточной эффективности реабилитации. 
Пользование устройством CROS – это лишь часть комплекс-
ной реабилитации слуха; вам могут понадобиться допол-
нительные занятия со специалистами и обучение навыкам 
чтения по губам.

13. �Важная информация о мерах 
безопасности

	Устройство CROS предна-
значено для компенсации 
нарушения слуха путем пе-
редачи звука в слуховой 
аппарат, надетый на лучше 
слышащее ухо. Пользовать-
ся системой CROS должен 
только тот человек, для ко-
торого она была запро-
граммирована в соответ-
ствии с особенностями его 
слуха. Использование си-
стемы третьими лицами 
может привести к ухудше-
нию их слуха.

	Запрещается вносить 
какие-либо изменения 
в конструкцию системы 
CROS без согласования 
с компанией Phonak. 
Это может повредить ваш 
слух или систему CROS.

	Не пользуйтесь системой 
CROS во взрывоопасных 
зонах (помещения с повы-
шенным содержанием 
кислорода, шахты или про-
мышленные зоны с повы-
шенной взрывоопасностью), 
а также в местах, где запре-
щено использование элек-
тронного оборудования.

	Батареи, используемые 
в слуховых аппаратах, ток-
сичны, не допускайте их 
проглатывания! Храните 
батареи в местах, недоступ-
ных для детей, лиц с когни-
тивными расстройствами 
и домашних животных. При 
проглатывании батарей 
следует немедленно 
обратиться к врачу!

13.1 Меры предосторожности
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	При возникновении боли 
в ухе или заушной области, 
воспалении или раздраже-
нии кожи, повышенной 
выработке ушной серы сле-
дует обращаться к специа-
листу по слухопротезиро-
ванию или врачу.

	В крайне редких случаях 
при извлечении трубочки/
звуковода из уха вкладыш 
может остаться в слуховом 
проходе. В случае если 
вкладыш застрял в слухо-
вом проходе, для его безо-
пасного извлечения насто-
ятельно рекомендуется 
обратиться к врачу.

	В режиме направленного 
микрофона слуховые ап-
параты подавляют окружа-

ющий шум. Будьте осто-
рожны: при этом предупре-
ждающие сигналы и звуки, 
источник которых находит-
ся позади вас, например, 
приближающийся автомо-
биль, частично или полно-
стью подавляются.

	Эта система CROS не пред-
назначена для детей млад-
ше 36 месяцев. Она содер-
жит мелкие детали, способ-
ные вызвать асфиксию при 
проглатывании детьми. 
Храните в местах, недо-
ступных для детей, лиц с 
когнитивными расстрой-
ствами и домашних живот-
ных. При проглатывании 
немедленно обратитесь 
к врачу или в больницу.

	Не допускается проводное 
подключение внешних 
источников звука, напри-
мер, радиоприемников, к 
слуховым аппаратам. Это 
может привести к пораже-
нию электрическим током.

	Приведенная ниже инфор-
мация относится только к 
лицам с имплантирован-
ными медицинскими 
устройствами (напр., кар-
диостимуляторами, дефи-
брилляторами и т.д.):

   •	 	Не подносите беспрово-
дные слуховые аппараты 
или устройство CROS к ак-
тивным имплантирован-
ным устройствам на рас-
стояние ближе 15 см. Если 
вы ощущаете помехи, не 
пользуйтесь беспроводны-
ми слуховыми аппаратами 

и обратитесь к производи-
телю активного импланти-
рованного устройства. 
Учтите, что помехи также 
могут быть вызваны линия-
ми электропередачи, элек-
тростатическими разряда-
ми, металлоискателями в 
аэропортах и т.д.

   •	 	Не подносите магниты 
(напр., держатели батареек, 
магниты EasyPhone и т.д.) 
к активным имплантиро-
ванным устройствам на 
расстояние ближе 15 см.

   •	 	Если вы пользуетесь 
беспроводным аксессуа-
ром Phonak, обратитесь к 
разделу «Важная информа-
ция о мерах безопасности» 
в руководстве по эксплуа-
тации вашего беспрово-
дного аксессуара.
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 	Устройства Phonak CROS 
водозащищенные, но не 
водонепроницаемые. Они 
предназначены для ис-
пользования в обычных ус-
ловиях и могут выдержать 
кратковременное воздей-
ствие экстремальных усло-
вий. Никогда не погружайте 
устройство CROS в воду! 
Устройства Phonak CROS 
не предназначены для ре-
гулярного использования 
в условиях контакта с во-
дой, например, во время 
плавания или купания. 
Всегда снимайте устрой-
ство CROS перед приемом 
душа, ванны или плава
нием, т.к. устройство CROS 
содержит чувствительные 
электронные компоненты.

13.2 Информация о безопасности продукции

 	Никогда не промывайте 
отверстия микрофонов. 
Это может привести к 
утрате их специальных 
акустических свойств.

 	Защищайте устройство 
CROS от теплового воз-
действия (никогда не 
оставляйте его на подо-
коннике или в машине). 
Никогда не используйте 
микроволновую печь или 
другие нагревательные 
приборы для сушки 
устройства CROS. Прокон-
сультируйтесь у специа-
листа по слухопротезиро-
ванию о способах сушки 
устройства. 

 	Если вы не пользуетесь 
устройством CROS, остав-
ляйте батарейный отсек 
открытым для испарения 
влаги. Следите за тем, 
чтобы после использова-
ния устройство CROS 
было всегда полностью 
высушено. Храните 
устройство CROS в безо-
пасном, сухом и чистом 
месте.

 	Не роняйте устройство 
CROS! Падение устройства 
CROS на твердую поверх-
ность может повредить 
его.

 	Всегда используйте новые 
батарейки. Если батарей-
ка протекает, немедленно 
замените ее на новую 

во избежание раздраже-
ния кожи.

 	Напряжение батареек, 
используемых в устрой-
стве CROS, не должно 
превышать 1,5 В. Не поль-
зуйтесь серебряно-цинко-
выми или литий-ионны-
ми аккумуляторами, т.к. 
они могут серьезно по-
вредить ваше устройство 
CROS. Чтобы узнать, какие 
батарейки подходят для 
вашего устройства CROS, 
обратитесь к таблице 
в разделе 5.

 	Если устройство CROS не 
используется длительное 
время, следует извлечь 
батарейку.
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 	Специальное медицинское 
или стоматологическое об-
следование, описанное 
ниже, может негативно по-
влиять на нормальную ра-
боту устройства CROS. 
Снимайте устройство и 
оставляйте его за предела-
ми помещения, где прово-
дится следующее обследо-
вание:

   •	 	Медицинское или стомато-
логическое обследование 
с использованием рентге-
новского излучения 
(включая КТ).

   •	 	Медицинское обследова-
ние с использованием 
МРТ/ЯМРТ, связанное с 
воздействием сильных 
магнитных полей. 

   •	 	Устройство CROS не нужно 
снимать при прохождении 
контроля безопасности 
(в аэропортах и т.д.). Доза 
рентгеновского излучения 
при этом минимальна и 
не причинит вреда устрой-
ству CROS.

14. Гарантийные обязательства

Компания Sonova (бренд Phonak) предоставляет один 
год ограниченной международной гарантии, действую-
щей со дня покупки. Ограниченная гарантия распро-
страняется на производственные дефекты и дефекты 
материалов слухового аппарата, но не принадлежно-
стей к нему, таких как батарейки, трубочки, вкладыши, 
выносные ресиверы. Гарантийные обязательства вступа-
ют в силу только при подтверждении факта покупки.

Международная гарантия не затрагивает каких-либо 
юридических прав, которые могут возникать в соответ-
ствии с применимым национальным законодатель-
ством, регулирующим продажу потребительских 
товаров.

Международную гарантию обеспечивает производитель 
Sonova AG.
ООО «Сонова Рус» несёт гарантийные обязательства 
только в отношении слуховых аппаратов, приобретен-
ных на территории Российской Федерации у официаль-
ных дистрибьюторов, с отметкой продавца в гарантий-
ном талоне. 

Международная гарантия
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Гарантия не покрывает ущерб, возникший в результате 
неправильного обращения или ухода за аппаратом, 
воздействия химических веществ или механических 
повреждений. Ущерб, причиненный третьими лицами 
или неуполномоченными сервисными центрами, делает 
гарантию недействительной. Данная гарантия не вклю-
чает предоставление каких-либо услуг специалистом-
сурдологом в его офисе.

Серийный номер 
(левый аппарат):

_____________________

Специалист 
по слухопротезированию
(печать/подпись):

______________________

Серийный номер 
(правый аппарат):

_____________________

Дата продажи:

_____________________

Ограничения гарантии

Гарантийное обслуживание устройства Phonak CROS B осуществляет 
компания ООО «Сонова Рус».
Средний срок службы устройства Phonak CROS B пять лет. Бесплатное 
гарантийное обслуживание устройства Phonak CROS B осуществляется 
в течение двух лет со дня продажи при:

## �наличии даты продажи, печати и подписи представителя пред-
приятия-изготовителя или торгующей организации в данном 
руководстве и гарантийном талоне;

## предъявлении изделия в чистом виде. 

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи 
в гарантийном талоне гарантийные обязательства на устройство 
Phonak CROS B вступают в силу с даты производства.  
Гарантийные обязательства не распространяются на устройства 
Phonak CROS B:

## с механическими повреждениями;
## носящие следы химического воздействия;
## �подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при 
нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем 
руководстве;

## �при обращении в неуполномоченные сервисные центры. 
 
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантийное обслуживание слуховых аппаратов 
Phonak, приобретенных в России
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Свидетельство о приемке и продаже

Устройство Phonak CROS B __________________________
_________________________________ (Phonak)  
серийный №___________________
признано годным для эксплуатации.

Устройство Phonak CROS B сертифицировано.

Дата продажи _______________		  м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего  
гарантийное обслуживание:

ООО «Сонова Рус» 
125009, Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9, офис 98

Тел. (495) 788-02-34

Корешок талона №2 
на гарантийное обслуживание

Устройство
Phonak CROS B� ______________ 
�__________________________
Серийный № _______________
Дата проверки _____________
Изъят _____________________
Представитель ремонтной 
организации ________ м.п. 

Корешок талона №1 
на гарантийное обслуживание

Устройство
Phonak CROS B� ______________ 
�__________________________
Серийный № _______________
Дата проверки _____________
Изъят _____________________
Представитель ремонтной 
организации ________ м.п. 

ТА
ЛО

Н
 №

2 
на

 га
ра

нт
ий

но
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

Ус
тр

ой
ст

во
 P

ho
na

k 
CR

OS
 B

�_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Се
ри

йн
ый

 №
�_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Да
та

 
пр

ов
ер

ки
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Ш

та
м

п

И
зъ

ят
�_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Пр
ед

ст
ав

ит
ел

ь 
ре

м
он

тн
ой

 о
рг

ан
из

ац
ии

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
м

.п
. 

ТА
ЛО

Н
 №

1 
на

 га
ра

нт
ий

но
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

Ус
тр

ой
ст

во
 P

ho
na

k 
CR

OS
 B

�_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Се
ри

йн
ый

 №
�_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Да
та

 
пр

ов
ер

ки
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Ш

та
м

п

И
зъ

ят
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Пр
ед

ст
ав

ит
ел

ь 
ре

м
он

тн
ой

 о
рг

ан
из

ац
ии

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
м

.п
. 



Производитель:
Фонак АГ,

Лаубисрютиштрассе, 28,

Штефа, Швейцария, CH-8712

www.phonak.ru

Ваш специалист по слухопротезированию:


